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Namočení nástrojů:
6. Vložte nástroje do zředěného roztoku a zajistěte, aby byly zcela ponořené (obr. 5_a).
7. Zavřete vanu pro ředění (obr. 5_b).
8.  Nechte namáčet po dobu 60 minut ve statické lázni nebo v uzavřené ultrazvukové lázni při teplotě 35 °C po dobu 30 minut (maximálně 4 cykly 

provedené ve stejný den) podle spektra účinku, který má být dosažen (viz Tabulka spektra účinku).
Opláchnutí nástrojů:
9.  Po stanovené době vytáhněte nástroje z roztoku a důkladně je opláchněte.
10.  Zavřete vanu. Na konci pracovního dne, případně po maximálně 4 cyklech při použití ultrazvukové lázně, vanu důkladně umyjte, poté ji vydezinfikujte 
nealkoholovým dezinfekčním přípravkem a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou, aby se odstranily jakékoli zbytky. Používejte rukavice. Pokud jde o 
kompatibilitu materiálů, údržbu a regeneraci, dodržujte doporučení výrobce vany.
SPEKTRUM ÚČINKU (Testy provedené ve špinavých podmínkách)

STATICKÁ LÁZEŇ*

2%  60’

Účinnost (mikroorganismy) Referenční standard
Baktericidní (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Účinný proti kvasinkám (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mykobaktericidní, včetně tuberkulocidního (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidní (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAZVUKOVÁ LÁZEŇ (35°C)

2%  30’ 

Baktericidní (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Účinný proti kvasinkám (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicidní (A. brasiliensis) EN 13624
Mykobaktericidní, včetně tuberkulocidního (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidní (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericidní (EN 13727, EN 14561), Účinný proti kvasinkám (EN 13624, EN 14562), Omezené virucidní proti HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex 
a všech lidských a zvířecích chřipkových virů (DVV/RKI, prEN 16777)
SKLADOVÁNÍ A STABILITA: Výrobek skladujte těsně uzavřený při maximální teplotě 27 °C / 80 °F, mimo dosah přímého světla, na chladném a suchém místě. 
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Veškeré informace poskytnuté v kteroukoli dobu, včetně během ukázek, nenahrazují v žádném případě návod k použití. Obsluha musí 
provést kontrolu a ujistit se, zda je přípravek vhodný pro zamýšlené použití. Společnost nenese žádnou odpovědnost za škody, včetně poškození třetích stran, které 
vyplynou z nedodržení pokynů nebo vzniknou v důsledku nevhodnosti použití, a v každém případě pak jen v mezích hodnoty dodaných přípravků. Všechny vážné 
nehody, k nimž dojde v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měly být nahlášeny výrobci nebo příslušnému orgánu. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽITÍ

TR - KULLANIM AMACI: Tıbbi cihazlar için dezenfektan ve temizleyici.
ÜRÜN TANIMI: Zeta 1 Ultra, normal ve cerrahi el aletleri ve frezlerin dezenfeksiyonu ve temizliği için geniş spektrumlu bir konsantre dezenfektandır.
AMBALAJ: 1 l şişe. BİLEŞİMİ: 100 g Zeta 1 Ultra; 18 g 3-aminopropil-dodesil-1.3- propanediamin, 15 g alkil-benzil-dimetil amonyum klorür, iyonik olmayan 
sürfaktanlar, gıda katkıları, korozyon inhibitörleri, katkı maddeleri, yardımcı maddeler ve 100 g’a kadar su içerir.
KULLANIM TALİMATLARI: Ürün, tıbbi cihazların dezenfeksiyonu konusunda özel bilgilere sahip dental veya sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Ürün, normal ve cerrahi el aletleri ve frezlerin dezenfeksiyonu ve temizliği içindir. Ürün doğrudan hastaların üzerinde kullanılmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI: Bilinen kontrendikasyonu yoktur. UYARILAR: Yutmayın. Ürünle doğrudan temas etmekten kaçının. Temas halinde suyla iyice yıkayın. 
Yutulması ve/veya temas edilmesi halinde derhal bir zehirlenme merkezi veya doktora başvurarak yardım alın. Zeta 1 Ultra’yı, özellikle pembe veya koyu kırmızı 
çökeltilerin oluşmasına yol açabilecek, aldehitler (formaldehit, glutaraldehit, glioksal, vb.) içeren diğer temizleyiciler veya dezenfektanlarla karıştırmayın. Sitratlar, 
iyodürler, nitratlar, permanganatlar ve peroksitlerle temas etmesinden kaçının. Dezenfektan solüsyonlarını her gün değiştirin. Dezenfektan etkiyi azaltabileceği 
için, gözle görünür kontaminasyon (kan, tükürük veya organik doku) varsa ve/veya dezenfektan solüsyonun rengi/kokusu değişirse solüsyonu hemen değiştirin. 
Kullanılmamış dezenfektan solüsyonlar kapalı plastik kap (HDPE, GPPS, ABS, PP ve PMMA) içinde, ışık ve ısıdan uzak tutularak saklandığı sürece 7 gün stabil 
kalır. Kapların solüsyon türü, ürünün parti numarası, son kullanma tarihi ve solüsyon hazırlama tarihi ile etiketlenmesi tavsiye edilir. ÖNLEMLER: Zeta 1 Ultra’yı 
eklemeden önce seyreltme için kullanılan tepsiyi dezenfekte edin, temizleyin ve durulayın. Her kullanımdan sonra kabı kapatın. Zeta 1 Ultra, alüminyum el 
aletlerine ve PVC bileşenlere zarar verebilir. El aleti üreticisinin malzeme uyumluluğu, bakım ve koşullandırma hakkındaki tavsiyelerine uyun. Eldiven, maske, 
güvenlik gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanın. Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Çevreye salınmasından kaçının. Yerel kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun şekilde atın. ADVERS ETKİLER: Advers etki rapor edilmemiştir.
KLİNİK YARARI: Normal ve cerrahi el aletleri ve frezlerin dezenfeksiyonu ve temizliği için geniş spektrumlu, aldehit içermeyen formül.
ADIM ADIM TALİMATLAR
Başlamadan önce:
1. Talimatları ve güvenlik bilgilerini okuyun.
2.  Eldiven, maske, güvenlik gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanın. Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
Solüsyonu hazırlama:
3. Bir tepsiyi 980 ml ortam sıcaklığında suyla doldurun (şek. 1). 
4.  1 litre seyreltilmiş solüsyon elde etmek için 20 ml Zeta 1 Ultra ekleyin (şek. 2 ve 3).
5. Solüsyonu plastik bir çubukla karıştırın (şek. 4).
El aletlerini suda bekletme:
6. El aletlerini, tamamen solüsyonun içinde olduklarından emin olarak seyreltilmiş solüsyonun içine yerleştirin (şek. 5_a).
7. Seyreltme tepsisini kapatın (şek. 5_b).
8.  Elde edilecek etki spektrumuna göre (bkz. Etki spektrumu tablosu) Statik banyoda 60 dakika veya kapalı ultrasonik banyoda 35°C sıcaklıkta 30 dakika 

(aynı gün yapılması şartıyla maks. 4 döngü) bekletin .
El aletlerini durulama:
9.  Belirtilen sürenin ardından el aletlerini solüsyondan çıkarın ve iyice durulayın.
10. Tepsiyi kapatın. İş gününün sonunda veya ultrasonik banyo kullanılan durumlarda maksimum 4 döngü sonra, tepsiyi iyice yıkayın ve ardından alkolsüz bir 
dezenfektanla dezenfekte ederek tüm kalıntıları gidermek için akan suyla iyice durulayın. Eldiven kullanın. Tepsi üreticisinin malzeme uyumluluğu, bakım ve 
koşullandırma hakkındaki tavsiyelerine uyun.
ETKİ SPEKTRUMU (Testler kirli koşullarda gerçekleştirilmiştir)

STATİK BANYO*

2%  60’

Etkinlik (mikroorganizmalar) Referans standardı
Bakterisidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Mantar öldürücü (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Tüberkülosidal dahil mikrobakterisidal  (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virüsidal (Çocuk felci virüsü, Adenovirüs, Nörovirüs, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRASONİK BANYO (35°C)

2%  30’ 

Bakterisidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Mantar öldürücü (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungisidal (A. brasiliensis) EN 13624
Tüberkülosidal dahil mikrobakterisidal  (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virüsidal (Çocuk felci virüsü, Adenovirüs, Nörovirüs, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bakterisidal (EN 13727, EN 14561), Mantar öldürücü (EN 13624, EN 14562), Sınırlı virüsidal karşı HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex ve ttüm 
insan ve hayvan kavrama virüsleri dahil (DVV/RKI, prEN 16777).
DEPOLAMA VE STABİLİTE: Ürünü, maksimum 27°C/80°F sıcaklıkta, doğrudan ışık almayan serin ve kuru bir yerde kapağı kapalı şekilde saklayın. ÖNEMLİ 
BİLGİLER: Tanıtımlar sırasında verilen bilgiler dahil, herhangi bir zamanda verilen hiçbir bilgi kullanım talimatlarının yerine geçmez. Operatörler ürünün 
uygulama amacına uygun olup olmadığından emin olmak için kontrol etmelidirler. Şirket; üçüncü tarafların aldığı hasarlar dahil, talimatlara uyulmamasından 
veya uygulamanın uygun olmamasından kaynaklanan arızalara bağlı hasarlarla ilgili sorumluluk kabul edemez; her halükarda şirketin sorumluluğu sağlanan 
ürünlerin değeriyle sınırlıdır. Tıbbi Cihaza bağlı oluşan tüm ciddi kazalar tıbbi cihaz üreticisine veya yetkili makama bildirilmelidir. YALNIZCA PROFESYONEL 
KULLANIM İÇİNDİR

RO - UTILIZARE PREVĂZUTĂ: Dezinfectant și detergent pentru dispozitive medicale.
DESCRIEREA PRODUSULUI: Zeta 1 Ultra este un dezinfectant concentrat cu spectru larg de acțiune pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor obișnuite, 
a celor chirurgicale și a frezelor.
AMBALAJ: Sticlă de 1 l. COMPOZIȚIE: 100 g de Zeta 1 Ultra conțin 18 g de 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamină, 15 g de clorură de alchil-benzil-dimetil 
amoniu, tensioactivi non-ionici, agenți de sechestrare, inhibitori de coroziune, aditivi, auxiliari și apă până la 100%.
INDICAȚII PENTRU UTILIZARE: Produsul este destinat folosirii de către profesioniștii din domeniul dentar sau sanitar, care au competențe specifice în procesul 
de dezinfectare a dispozitivelor medicale. Produsul este destinat dezinfectării și curățării instrumentelor obișnuite, a celor chirurgicale și a frezelor. Produsul nu 
este destinat utilizării directe pe pacient.
CONTRAINDICAȚII: Nicio contraindicație cunoscută. AVERTIZĂRI: Nu ingerați. Evitați contactul direct cu produsul. În caz de contact, spălați bine cu apă. În caz 
de ingerare și/sau contact, adresați-vă imediat unui centru anti-otrăvire sau unui medic. Nu amestecați Zeta 1 Ultra cu alți detergenți și dezinfectanți, în special cu 
produse conținând aldehide (formaldehidă, glutaraldehidă, glioxal etc.), deoarece ar putea cauza formarea de precipitate de culoare roz sau grena. Evitați contactul 
cu citrați, ioduri, nitrați, permanganați, peroxizi. Se recomandă înlocuirea zilnică a soluțiilor dezinfectante utilizate. În cazul în care există o contaminare vizibilă 
(sânge, salivă sau țesuturi organice) și/sau se observă modificarea culorii/mirosului soluției dezinfectante, trebuie să înlocuiți imediat soluția, deoarece acest lucru 
i-ar putea afecta acțiunea dezinfectantă. Dacă este păstrată într-un recipient de plastic (HDPE, GPPS, ABS, PP și PMMA) închis, departe de sursele de lumină și de 
căldură, soluția dezinfectantă neutilizată este stabilă timp de 7 zile. Se recomandă specificarea pe recipient a soluției diluate: identificarea soluției, lotul, data de 
expirare a produsului și data de preparare a soluției.
MĂSURI DE PRECAUȚIE: Dezinfectați, curățați și clătiți recipientul pentru diluare înainte de a introduce Zeta 1 Ultra. Închideți recipientul de diluare în timpul 
utilizării. Închideți recipientul după fiecare utilizare. Zeta 1 Ultra ar putea deteriora instrumentele din aluminiu și componentele din PVC. Respectați avertizările 
cu privire la compatibilitatea materialelor, întreținere și recondiționare, furnizate de producătorul instrumentelor. Purtați mănuși, mască, ochelari de protecție și 
îmbrăcăminte de lucru. Lucrați într-un mediu bine aerisit. Nu aruncați în mediul înconjurător, ci eliminați în conformitate cu normele locale. EFECTE ADVERSE: 
Nu au fost identificate efecte adverse.
BENEFICIU CLINIC: Formulă fără aldehide, cu spectru larg de acțiune pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor obișnuite, a celor chirurgicale și a frezelor.
INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS
Operațiuni preliminare:
1. Citiți instrucțiunile de utilizare și informațiile de siguranță.
2. Purtați mănuși, mască, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Asigurați-vă că mediul în care lucrați este bine aerisit.
Pregătiți soluția:
3. Umpleți un recipient de diluție cu 980 ml de apă la temperatura ambiantă (fig. 1). 
4.  Adăugați 20 ml de Zeta 1 Ultra pentru a obține 1 litru de soluție diluată (fig. 2 și 3).
5. Amestecați soluția cu un bastonaș de plastic (fig. 4).
Introduceți instrumentele:
6. Introduceți complet instrumentele în soluția diluată (fig. 5_a).
7. Închideți recipientul de diluție (fig. 5_b).
8.  Lăsați să se înmoaie timp de 60 de minute în baie statică, sau timp de 30 de minute la 35°C în baie închisă cu ultrasunete (max. 4 cicluri, care trebuie efectuate 

în aceeași zi de lucru), în funcție de spectrul de acțiune pe care doriți să-l obțineți (ref. Tabelul cu spectrul de acțiune).
Clătiți instrumentele:
9. La finalul perioadei de acționare, scoateți instrumentele din baia de diluție și clătiți-le bine.
10.  Închideți recipientul. La finalul zilei de lucru sau după max. 4 cicluri în caz de utilizare în baie cu ultrasunete, se recomandă spălarea corespunzătoare a 
recipientului, dezinfectarea acestuia cu dezinfectanți non-alcoolici și apoi clătirea corespunzătoare a acestuia sub jet de apă pentru a elimina eventualele reziduuri. 
Se recomandă utilizarea unor mănuși. Respectați avertizările cu privire la compatibilitatea materialului, întreținere și recondiționare, furnizate de producătorul 
recipientului.
SPECTRUL DE ACȚIUNE (Teste efectuate în condiții de murdărie)    

BAIE STATICĂ*

2%  60’

Eficacitate (microorganisme) Norma de referință
Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Micobactericid, inclusiv tuberculocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

BAIE CU ULTRASUNETE (35°C)

2%  30’ 

Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicid (A. brasiliensis) EN 13624
Micobactericid, inclusiv tuberculocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bactericid (EN 13727, EN 14561), Levuricid (EN 13624, EN 14562), Virucid limitat împotriva HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex și toate virusurile 
gripale umane și animale (DVV/RKI, prEN 16777).
DEPOZITARE ȘI STABILITATE: Depozitați produsul, bine închis, la o temperatură de max. 27°C/80 °F, ferit de lumina directă a soarelui, într-un mediu răcoros 
și uscat. OBSERVAȚII IMPORTANTE: Orice informație publicată în orice mod, chiar și în timpul demonstrațiilor, nu reprezintă o excepție de la instrucțiunile de 
utilizare. Utilizatorul este obligat să verifice dacă produsul este conform cu aplicarea prevăzută. Compania nu poate fi trasă la răspundere în ceea ce privește 
daunele, chiar și ale terților, care sunt rezultatul nerespectării instrucțiunilor sau al aplicării incorecte și, în orice caz, în limitele valorii produselor furnizate. 
Raportați producătorului și autorităților competente orice incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul medical. NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

5. قلّب المحلول بقضيب بلاستيكي )الشكل 4(.
نقع الأدوات:

.)a_5 ي المحلول المخفف مع التأكد من تغطيتها بالكامل )الشكل
6. ضع الأدوات �ف

.)b_5 7. اغلق علبة التخفيف )الشكل
ي درجة حرارة 35 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة )يتم إجراء 4 دورات بحد 

ي مغلق �ف
ي حوض فوق صو�ت

ي حوض ثابت أو �ف
8.  اتركه منقوعاً لمدة 60 دقيقة �ف

ف الحصول عليه )فيما يتعلق بجدول نطاق العمل(. ي اليوم ذاته( وفقاً لنطاق العمل الذي يتع�ي
أقصى �ف

اشطف الأدوات:
9.  بعد مرور الوقت المحدد، أزل الأدوات من المحلول واشطفها جيداً.

، اغسل العلبة جيداً، ثم طهرها باستخدام مطهر  ي
ي نهاية يوم العمل أو بعد 4 دورات بحد أقصى عند استخدام حوض فوق صو�ت

10. اغلق العلبة. �ف
كة تصنيع العلبة فيما يتعلق بتوافق  غ�ي كحولي واشطفها جيداً أسفل الماء الجاري للتخلص من أي بقايا. استخدم القفازات. قم بمراعاة توصيات �ش

المواد والصيانة وإعادة المعالجة.
ي حالت التساخ.(

ي تجُرى �ف
نطاق العمل )الختبارات ال�ت

المعيار المرجعي الفعالية )الكائنات الدقيقة(

الحوض الثابت

2%  60’ 
EN 13727, EN 14561 مبيد للجراثيم )ستافلوكوكس أوريوس، سيدومونوس ايروجنوسا، المعوية الأمعائية(
EN 13624, EN 14562 مبيد للخمائر )المبيضات البيضاء(
EN 14348, EN 14563 ي ذلك نشاط إبادة العصيات السلية )المتفطرة الترابية، والمتفطرة الطيرية(

مبيد للمتفطرات بما �ف

EN 14476 وسات )الفيروسة السنجابية والفيروسة الغدانية ونوروفيروس, “HIV”، وفيروس التهاب الكبد  مبيد للف�ي
)HCV“ وفيروس التهاب الكبد ج ،”HBV“ ب

EN 13727, EN 14561 مبيد للجراثيم )ستافلوكوكس أوريوس، سيدومونوس ايروجنوسا، المعوية الأمعائية(

(C°35) ي
الحوض فوق الصو�ت

2%  30’ 
EN 13624, EN 14562 مبيد للخمائر )المبيضات البيضاء(

EN 13624 مبيد للفطريات )الرشاشية البرازيلية(
EN 14348, EN 14563 ي ذلك نشاط إبادة العصيات السلية )المتفطرة الترابية، والمتفطرة الطيرية(

مبيد للمتفطرات بما �ف

EN 14476 وسات )الفيروسة السنجابية والفيروسة الغدانية ونوروفيروس, “HIV”، وفيروس التهاب الكبد  مبيد للف�ي
)HCV“ وفيروس التهاب الكبد ج ،”HBV“ ب

وس نقص المناعة  وسات محدود   )ف�ي *%1  15’: مبيد للجراثيم )EN 13727, EN 14561(, مبيد للخمائر )EN 13624, EN 14562(, نشاط إبادة ف�ي
وسات الأنفلونزا  وس إيبول, الهربس البسيط و  ذلك جميع ف�ي وس التهاب الكبد ج “HCV” ضد(, ف�ي وس التهاب الكبد ب “HBV”، وف�ي ية “HIV”، وف�ي الب�ش

.)DVV/RKI, prEN 16777( ية والحيوانية الب�ش
ي مكان بارد وجاف. 

، �ف ي درجة حرارة قصوى تبلغ 27 /80 درجة فهرنهايت، بعيداً عن الضوء المبا�ش
التخزين والثبات: قم بتخزين المنتج مع غلقه بإحكام �ف

ي ذلك خلال العروض التوضيحية - محل تعليمات الستخدام. 
ي أي وقت بأي حال من الأحوال -بما �ف

معلومات هامة: يجب أل تحل أي معلومات تقُدم �ف
ي تلحق بالغ�ي - ينتج 

ار ال�ت ي ذلك الأ�ف
ر -بما �ف كة أي مسؤولية عن أي �ف يجب أن يتحقق المشغلون من أن المنتج مناسب للتطبيق المقصود. ل تتحمل ال�ش

كة التصنيع أو الجهة  ي حدود قيمة المنتجات الموردة. يجب إبلاغ �ش
عن عدم المتثال للتعليمات أو بسبب عدم ملاءمة التطبيق، بأي حال من الأحوال، �ف

. للاستخدامات المهنية فقط ي ي تحدث فيما يتعلق بالجهاز الط�ب
ة ال�ت المختصة بجميع الحوادث الخط�ي

IT - Questo simbolo viene utilizzato per identificare un dispositivo medico come definito nel Regolamento UE 2017/745.
EN - This symbol is used to identify a medical device as defined in Regulation (EU) 2017/745.
FR - Ce symbole est utilisé pour identifier un dispositif médical, tel que défini dans le règlement (UE) 2017/745.
ES - Este símbolo se utiliza para identificar un dispositivo médico según la definición del Reglamento UE 2017/745.
DE - Dieses Symbol wird verwendet, um ein Medizinprodukt nach der Definition der EU-Verordnung 2017/745 zu kennzeichnen.
PT - Este símbolo é utilizado para identificar um dispositivo médico conforme definido no Regulamento 2017/745/UE.
NL - Met dit symbool wordt een medisch hulpmiddel aangegeven, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/745.
FI - Tätä symbolia käytetään 2017/745-EU-asetuksessa määriteltyjen lääkintälaitteiden tunnistamiseen.
EL - Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μιας ιατροτεχνολογικής συσκευής όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745.
DA - Dette symbol bruges til at identificere medicinsk udstyr som defineret i forordning (EU) 2017/745.
SV - Denna symbol används för att identifiera en medicinteknisk produkt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/745.
SL - Ta simbol se uporablja za identifikacijo medicinskega pripomočka, kot je to opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/745.
RU - Этим символом обозначаются изделия медицинского назначения согласно определению в Регламенте (ЕС) 2017/745.
PL - Symbol ten jest używany do identyfikacji wyrobu medycznego zgodnie z definicją z rozporządzenia UE 2017/745.
CS - Tento symbol se používá k identifikaci zdravotnického prostředku podle nařízení (EU) 2017/745.
TR - Bu sembol bir tıbbi cihazının 2017/745 sayılı AB Yönetmeliği’nde tanımlanan şekilde olduğunu belirtmek için kullanılır.
RO - Acest simbol este utilizat pentru a identifica un dispozitiv medical, așa cum este definit în Regulamentul UE 2017/745.
HR - Ovaj simbol označava medicinski proizvod kako je definiran u Uredbi (EU) 2017/745.
HU - Ez a jel az (EU) 2017/745 rendelet szerinti orvosi eszközöket azonosítja.
SK - Tento symbol sa používa na identifikovanie zdravotníckej pomôcky tak, ako ju definuje nariadenie (EÚ) 2017/745.
LV - Šis simbols tiek izmantots medicīniskas ierīces identificēšanai kā noteikts Regulā (ES) 2017/745.
LT - Šis simbolis naudojamas identifikuoti medicininį prietaisą pagal reglamento (ESU) 2017/745 apibrėžimą.
ET - Seda sümbolit kasutatakse meditsiiniseadme identifitseerimiseks vastavalt määrusele (EL) 2017/745.
BG - Този символ се използва за идентифициране на медицинско устройство, както е заложено в Регламент (ЕС) 2017/745.
JA - この記号は、欧州規則 EU 2017/745 に定義されている医療器具を識別するために使用されます。

KO - 이 기호는 규정(EU) 2017/745에 정의된 대로 의료 장치를 식별하는 데 사용됩니다.
ي رقم 2017/745. ي لئحة التحاد الأورو�ب

ي على النحو المحدد �ف ف جهاز ط�ب AR - يسُتخدم هذا الرمز لتعي�ي

1. 사용 지침과 안전 정보를 읽어주십시오.
2.  장갑, 마스크, 보안경과 보호복을 착용하십시오. 환기가 잘 되는 장소에서만 사용하십시오.
용액 준비:
3. 주변 온도와 유사한 980ml의 물로 트레이를 채웁니다(그림 1). 
4.  희석된 용액 1L를 얻기 위해 20ml의 Zeta 1 Ultra를 추가합니다(그림 2 및 3).
5. 플라스틱 막대로 용액을 저어줍니다(그림 4).
기구 담기:
6. 희석된 용액에 완전히 잠기도록 기구를 넣어줍니다(그림 5_a).
7. 희석 트레이를 닫습니다(그림 5_b).
8.  얻게 될 작용 스펙트럼에 따라 정적 욕조에 60분 동안 담가두거나 35°C의 닫힌 초음파 욕조에 30분 동안(최대 4주기, 같은 날 

실시) 담가둡니다(작용 스펙트럼 표 참조).
기구 헹굼:
9.  지정된 시간이 경과한 후 용액에서 기구를 꺼내 깨끗이 헹굽니다.
10. 트레이를 닫습니다. 초음파 욕을 사용하는 경우 근무일 마지막 또는 최대 4주기 후에 트레이를 깨끗이 세척한 후 무알코올 
살균소독제로 살균소독하고 흐르는 물로 깨끗이 헹궈 모든 잔여물을 제거합니다. 이 경우 장갑을 착용하고 재료 적합성, 유지관리 및 
재조정에 대한 트레이 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오.
작용 스펙트럼 (테스트는 더러운 환경에서 수행되었습니다)

정적 욕*

2%  60’

효능(미생물) 표준시료
살세균성(황색포도상구균, 녹농균, 장구균) EN 13727, EN 14561
살효모균성(칸디다 알비칸스) EN 13624, EN 14562
결핵균박멸 활성을 포함한 마이코박테리아살균성(마이코박테륨 테레, 미코박테륨 아비움) EN 14348, EN 14563
바이러스살멸성 (폴리오 바이러스, 아데노 바이러스 및 노로 바이러스, HIV, HBV HCV) EN 14476

초음파 욕 (35°C)

2%  30’ 

살세균성(황색포도상구균, 녹농균, 장구균) EN 13727, EN 14561
살효모균성(칸디다 알비칸스) EN 13624, EN 14562
살진균성(오스트로메로페 브라질리엔시스) EN 13624
결핵균박멸 활성을 포함한 마이코박테리아살균성(마이코박테륨 테레, 미코박테륨 아비움) EN 14348, EN 14563
바이러스살멸성 (폴리오 바이러스, 아데노 바이러스 및 노로 바이러스, HIV, HBV HCV) EN 14476

*1%  15’: 살세균성 (EN 13727, EN 14561), 살효모균성 (EN 13624, EN 14562), 제한된 바이러스살멸성 활성 에 대하여 HIV, HBV, HCV, 
에볼라, 헤르페스 및 과 같은 인간과 동물 인플루엔자 바이러스 포함 (DVV/RKI, prEN 16777).
저장방법 및 유효기간: 제품을 단단히 밀봉하여 최대 온도 27°C/80°F에서 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 장소에 보관합니다. 중요 
정보: 실연 기간을 포함하여 무시로 제공되는 모든 정보는 사용 지침을 대체하지 않습니다. 사용자는 제품이 해당 용도에 적합한지 
확인해야 합니다. 회사는 제삼자를 포함하여 지침을 따르지 않았거나 용도의 부적합성 및 제공된 제품의 가치 한도 내에서 발생한 
손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 의료 장치와 관련하여 발생한 모든 심각한 사고는 제조업체 또는 권한을 가진 기관에 
보고해야 합니다. 전문적인 용도로만 사용

AR - الغرض من الستخدام: مطهر ومنظف للاأجهزة والأدوات الطبية.
وصف المنتج: Zeta 1 Ultra هو عبارة عن مطهر مركز واسع المفعول، يسُتخدم لتطه�ي وتنظيف المثاقب والأدوات الجراحية والعادية.

، و15 جرام  ف - 1,3 بروبانديام�ي أمينوبروبيل-دوديسيل  كيب: يحتوي كل 100 جرام من Zeta 1 Ultra على 18 جرام من 3  ال�ت العبوة: l 1 زجاجة. 
ي الميثيل الأمونيوم، ومواد خافضة للتوتر السطحي غ�ي أيونية، ومثبطات تآكل، ومواد مضافة، ومواد مساعدة، وماء للحصول 

يل ألكيل ثنـا�أ ف كلوريد ب�ف
على 100 جرام.

ة والمعرفة المحددة  ّ الأسنان أو متخصصىي الرعاية الصحية من ذوي الخ�ب ي
تعليمات الستخدام: إن هذا المنتج مخصص للاستخدام بواسطة أخصا�أ

بشأن تطه�ي الأجهزة الطبية. كما أن المنتج مُعد من أجل تطه�ي وتنظيم المثاقب والأدوات الجراحية والعادية.
. ةً على المر�ف وينبغي عدم استخدام المنتج مبا�ش

ي حالة ملامسة المنتج، اشطف المنطقة 
ةً. �ف موانع الستخدام: ل توجد موانع استخدام معروفة. التحذيرات: تجنب ابتلاعه. تجنب ملامسة المنتج مبا�ش

 Zeta 1 ي حالة ملامسته، التمس المشورة الطبية على الفور من مركز سموم أو طبيب. كما يحظر خلط
ي حالة ابتلاعه و/أو �ف

ي لمسته جيداً بالماء. �ف
ال�ت

ي 
ي قد تتسبب �ف

ي تحتوي على الدهيدات )فورمالدهيد، غلوتارالدهيد، كلايوكسال، الخ(، ال�ت
Ultra مع منظفات أو مطهرات أخرى، خاصة المنتجات ال�ت

وكسيدات. استبدل المحاليل  منغنات، والب�ي ات، وال�ب ات، واليوديدات، والن�ت تشكيل رواسب ذات لون وردي أو أحمر غامق. تجنب تلامس المنتج مع الس�ت
ي )دم، أو لعاب، أو نسيج عضوي( و/أو إذا تغ�ي لون/ رائحة المحلول المطهر، 

ي حالة وجود تلوث مر�أ
المطهرة كل يوم. استبدل المحاليل على الفور �ف

ي حاوية بلاستيكية محكمة 
ي حالة تخزينها �ف

إذ قد يتداخل ذلك مع عمل المطهر. ستبقى المحاليل المطهرة غ�ي المستخدمة ثابتة ومستقرة لمدة 7 أيام �ف
، و الميثاكريلات عديد  ف وبل�ي ف ستايرين، والبولي�ب يل بيوتاداي�ي ين متعدد الستخدامات، والأكريلوني�ت ف عالي الكثافة، والبوليست�ي الغلق )متعدد الأثيل�ي

: نوع المحلول، والدفعة، وتاريخ انتهاء صلاحية المنتج وتاريخ تحض�ي المحلول. ي
الميثيل( بعيداً عن الضوء والحرارة. يو� بتوسيم الحاويات بالآ�ت

الحتياطات: قم بتطه�ي العلبة المستخدمة للتخفيف وتنظيفها وشطفها قبل إضافة Zeta 1 Ultra. اغلق علبة التخفيف أثناء الستخدام. اغلق الحاوية 
كة تصنيع الأدوات فيما يتعلق بتوافق  ي تلف أدوات الألمونيوم ومكونات PVC. قم بمراعاة توصيات �ش

بعد كل استخدام. قد يتسبب Zeta 1 Ultra �ف
ي 

ي مناطق جيدة التهوية. تجنب إطلاقه �ف
المواد والصيانة وإعادة المعالجة. ارتدِ قفازات وقناع ونظارات سلامة وملابس واقية. ل تستخدم المنتج إل �ف

بلاغ عن أي آثار سلبية. ف والأنظمة المحلية.. الآثار السلبية: لم يتم الإ البيئة. وتخلص منه وفقًا للقوان�ي
الفوائد السريرية: تركيبة واسعة المفعول وخالية من الألديهيد، تسُتخدم لتطه�ي وتنظيف المثاقب والأدوات الجراحية والعادية.

التعليمات خطوة بخطوة 
قبل بدء الستخدام:

1. اقرأ تعليمات الستخدام ومعلومات السلامة.
ي مناطق جيدة التهوية.

2.  ارتدِ قفازات وقناع ونظارات سلامة وملابس واقية. ل تستخدم المنتج إل �ف
تحض�ي المحلول:

3. املاأ العلبة بـ 980 مل من ماء بدرجة الحرارة المحيطة )الشكل 1(. 
ف 2 و3(. 4 . أضف 20 مل من Zeta 1 Ultra للحصول على ل�ت واحد من المحلول المخفف )الشكل�ي

1. 取扱説明書と安全のための注意を読みます。
2.  保護手袋、マスク、安全メガネ、防護服を着用してください。換気の十分な場所でのみ使用してくだ

さい。
消毒液の調合：
3. 希釈バットに室温の水 980 ml を入れます（図 1）。 
4.  Zeta 1 Ultra 20 ml を加えて、1 L の希釈液を作ります（図 1 と図 2）。
5. プラスチック棒で消毒液をかきまぜます（図 4）。
器具の浸漬：
6. 器具の全体が消毒液に漬かるようにして、器具を消毒液に漬け込みます（図  5_a）。
7. 希釈バットを（図 5_b）を密閉します。
8.  実現したい作用スペクトルに応じて（作用スペクトル表を参照）、超音波を使用しない浸漬は60分

間、密閉して超音波を使用する浸漬は35°Cで30分間（最大4サイクルまで実行。いずれにしても営業
日内に実行します）、漬けたままにします。Table of the spectrum of action).

器具のすすぎ：
9. 所定時間が経過したら、器具を消毒液から取り出し、十分にすすぎます。
10. バットを密閉します。 営業日の終了時には、または超音波を使用する浸漬を最大で4サイクル実行し
た後には、バットを十分に洗い、アルコールを含まない消毒剤で消毒して、流水で十分に洗って残余物を
取り除きます。保護手袋を使用してください。使用できる物質、保守、再生については、バットのメーカ
ーの指示を守ってください。
作用スペクトル (汚れた状態で実施された試験)

超音波を使用しない浸漬*

2%  60’

効果（微生物） 準拠する規格
殺細菌作用（黄色ブドウ球菌、緑膿菌、エンテロコッカス・ヒラエ） EN 13727, EN 14561
殺酵母様真菌作用（カンジダ・アルビカンス） EN 13624, EN 14562
殺結核菌を含む、殺抗酸菌作用（マイコバクテリウム・テラエ、マイコ
バクテリウム・アビウム） EN 14348, EN 14563
殺ウイルス作用（ポリオウイルス、アデノウイルス、ノロウイル
ス, HIV、HBV、HCV） EN 14476

超音波を使用する浸漬 (35°C)

2%  30’ 

殺細菌作用（黄色ブドウ球菌、緑膿菌、エンテロコッカス・ヒラエ） EN 13727, EN 14561
殺酵母様真菌作用（カンジダ・アルビカンス） EN 13624, EN 14562
殺カビ作用（アスペルギルス・ブラジリエンシス） EN 13624
殺結核菌を含む、殺抗酸菌作用（マイコバクテリウム・テラエ、マイコ
バクテリウム・アビウム） EN 14348, EN 14563
殺ウイルス作用（ポリオウイルス、アデノウイルス、ノロウイル
ス, HIV、HBV、HCV） EN 14476

*1%  15’: 殺細菌作用 (EN 13727, EN 14561), 殺酵母様真菌作用 (EN 13624, EN 14562), 限定された殺ウイルス作用 に対して HIV, HBV, HCV, エボラ, 
単純ヘルペスウイルスや と すべての人および動物のインフルエンザウイルス (DVV/RKI, prEN 16777).
保管と安定性：製品は密封して、気温が27°C/80°F以下、直射光が当たらない、涼しく、乾いた場所で
保管してください。 重要注意事項：何時であれ、提供された他の情報は、実演時に提供されたものも含
めて、取扱説明書の指示に代わるものではありません。作業者には、製品が使用目的に適したものである
ことを確認する義務があります。取扱説明書の指示を守らなかったことや、使用目的に適しない使用の結
果として発生した損害については、第三者に対するものも含めて、弊社は責任を負うことはできません。
いずれにしても、責任は提供された製品の価格内にとどまります。医療器具に関して発生する重大事故
は、どのようなものでも、その製造者や関係機関に報告してください。 業務用限定

KO - 용도: 의료 장치용 살균소독제 겸 세척제
제품 설명: Zeta 1 Ultra는 일반 및 수술용 기구와 천공기를 살균소독 및 세척하는 데 사용되는 광범위한 농축 살균소독제입니다.
포장: 1L 병. 구성 성분: Zeta 1 Ultra 100g에는 3-아미노프로필-도데실-1.3- 프로판디아민 18g, 알킬-벤질-디메틸 암모니움 
클로라이드 15g, 비이온 계면활성제, 격리제, 부식 억제제, 첨가제, 보조제 및 물 100g이 포함되어 있습니다.
사용 지침: 이 제품은 의료 장치 살균소독에 대한 특정 지식을 갖춘 치과 전문의 또는 의료 전문가가 사용해야 합니다. 또한 이 제품은 
일반 및 수술용 기구와 천공기를 살균소독 및 세척하기 위한 용도로 제작되었으므로
환자에게 직접 사용해서는 안 됩니다.
금기 사항: 알려진 금기 사항이 없습니다. 경고: 제품을 삼키지 마십시오. 제품과 직접 닿지 않도록 하십시오. 닿은 경우 물로 깨끗하게 
씻어내십시오. 삼키거나 닿았을 경우 즉시 독극물 센터에 연락하거나 의사의 진료를 받으십시오. Zeta 1 Ultra를 다른 모든 세척제 
또는 살균소독제, 특히 분홍색 또는 암적색 침전물을 형성할 수 있는 알데하이드(포름알데히드, 글루타르알데히드, 글리옥살 등)가 
함유된 제품과 혼합하지 마십시오. 시트르산, 아이오딘화물, 질산염, 과망가니즈산염 및 과산화물과 닿지 않게 하십시오. 살균소독 
용액을 매일 교체하십시오. 오염(혈액, 타액 또는 유기 조직)이 육안으로 확인되거나 살균소독 용액의 색상/냄새가 변한 경우 살균소독 
작용을 방해할 수 있으므로 즉시 용액을 교체하십시오. 사용하지 않은 살균소독 용액은 직사광선과 열을 피해 밀폐된 플라스틱 용기
(HDPE, GPPS, ABS, PP 및 PMMA)에 보관하면 7일 동안 안정 상태를 유지합니다. 용기에 용액 유형, 배치, 제품의 유효 기간과 용액 
준비 날짜를 적어 라벨을 붙이는 것이 좋습니다. 주의 사항: Zeta 1 Ultra를 추가하기 전에 희석을 위해 사용된 트레이를 살균소독하고 
깨끗하게 씻고 헹구십시오. 사용하는 동안 희석 트레이를 닫으십시오. 사용 후에는 항상 용기를 닫으십시오. Zeta 1 Ultra는 알루미늄 
기구와 PVC 부품을 손상시킬 수 있습니다. 재료 적합성, 유지관리 및 재조정에 대한 기구 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오. 장갑, 
마스크, 보안경, 보호복을 착용하십시오. 환기가 잘 되는 장소에서만 사용하십시오. 환경에 방출하지 마십시오. 지역법 및 규정에 따라 
처리하십시오. 부작용: 보고된 부작용이 없습니다.
임상적 유익성: 일반 및 수술용 기구와 천공기를 살균소독 및 세척하는 데 사용하는 광범위한 무알데히드 포뮬러입니다.
단계별 지침
시작 전:

контейнерите с: тип на разтвора, партида, срок на годност на продукта и дата на приготвяне на разтвора. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Преди да добавите 
Zeta 1 Ultra, дезинфекцирайте, почистете и изплакнете таблата, използвана за разреждане. По време на употреба затваряйте таблата за разреждане. 
Затваряйте контейнера след всяка употреба. Zeta 1 Ultra може да повреди алуминиеви инструменти и PVC компоненти. Спазвайте препоръките на 
производителя на инструмента относно съвместимостта на материалите, поддръжката и възстановяването. Носете ръкавици, маска, защитни очила и 
защитно облекло. Използвайте само в добре вентилирани зони. Избягвайте изпускане в околната среда. Изхвърляйте в съответствие с местните закони 
и наредби. НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ: Не са докладвани нежелани ефекти.
КЛИНИЧНА ПОЛЗА: Широкоспектърна формула без алдехид за дезинфекция и почистване на обикновени и хирургични инструменти и свредла.
ПОСТЪПКОВИ ИНСТРУКЦИИ
Преди да започнете:
1. Прочетете инструкциите за употреба и информацията за безопасност.
2.  Носете ръкавици, маска, защитни очила и защитно облекло. Използвайте само в добре вентилирани зони.
Подготовка на разтвора:
3. Напълнете табла с 980 ml вода със стайна температура (фиг. 1). 
4.  Добавете 20 ml от Zeta 1 Ultra, за да получите 1 литър разреден разтвор (фиг. 2 и 3).
5. Разбъркайте разтвора с пластмасова пръчка (фиг. 4).
Накисване на инструментите:
6. Поставете инструментите в разредения разтвор, като се уверите, че са напълно покрити (фиг. 5_а).
7. Затворете таблата за разреждане (фиг. 5_b).
8.  Оставете да се накиснат за 60 минути в статична вана или в затворена ултразвукова вана при 35°C за 30 минути (макс. 4 цикъла могат да 

бъдат извършвани в един и същи ден) според спектъра на действие, който трябва да се получи (вж. Таблица за спектър на действие).
Изплакване на инструментите:
9.  След посоченото време извадете инструментите от разтвора и ги изплакнете щателно.
10. Затворете таблата.  В края на работния ден или след максимум 4 цикъла, когато се използва ултразвукова вана, измийте щателно таблата, след 
това я дезинфекцирайте с дезинфектант без спирт и я изплакнете щателно под течаща вода, за да елиминирате евентуални остатъци. Използвайте 
ръкавици. Спазвайте препоръките на производителя на таблата относно съвместимостта на материалите, поддръжката и възстановяването.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ (Тестове, извършвани при замърсени условия)

СТАТИЧНА ВАНА*

2%  60’

Ефикасност (микроорганизми) Референтен стандарт
Бактерицидно (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Притово-дрождно (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Микробактериално, включително туберкулоцидно (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Вируцидно (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, HIV, HBV, HCV) EN 14476

УЛТРАЗВУКОВА ВАНА (35°C)

2%  30’ 

Бактерицидно (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Притово-дрождно (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Фунгицидно (A. brasiliensis) EN 13624
Микробактериално, включително туберкулоцидно (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Вируцидно (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Бактерицидно (EN 13727, EN 14561), Притово-дрождно (EN 13624, EN 14562), Ограничено вируцидно действие срещу HIV, HBV, HCV, 
Ебола, Херпес симплекс и всички човешки и животински грипни (DVV/RKI, prEN 16777).
СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ: Съхранявайте продукта плътно затворен при максимална температура 27°C/80°F, далеч от пряка светлина на хладно, 
сухо място. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Всяка информация, предоставена по което и да е време, включително при демонстрации, не заменя по никакъв 
начин инструкциите за употреба. Операторите трябва да проверяват, за да са сигурни, че продуктът е подходящ за желаното приложение. Компанията 
не поема никаква отговорност за щети, включително за трети страни, получени в резултат от неспазване на инструкциите или поради непригодност 
за приложението и, във всеки случай, в границите на стойността на доставените продукти. Всички сериозни злополуки, възникнали във връзка с 
медицинското устройство, трябва да се докладват на производителя или компетентния орган. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

JA - 使用目的: 医療器具の消毒・洗浄剤。
製品の説明: Zeta 1 Ultra は、通常の洗浄や外科用機器・バーの消毒・洗浄に使用する、広域スペクトル
を持つ濃縮消毒剤です。
包装：1 l ボトル。 成分：Zeta 1 Ultra 100 g 中には、3-アミノプロピル-ドデシル-1.3-プロパンジア
ミンが18 g、アルキル-ベンジル-ジメチル-塩酸アンモニウムが15 g、非イオン界面活性剤、隔離剤、防腐
剤、添加剤、補助剤、水が含まれています。
使用の指示：製品は、医療器具の消毒について特殊な知識を持つ歯科・医療関係者の使用を対象としていま
す。製品は、通常の洗浄や外科用機器・バーの消毒・洗浄を使用目的とします。
製品は患者に直接に使用されるべきものではありません。
禁忌：禁忌は報告されていません。 警告：飲み込んではいけません。製品との直接の接触は避けてくださ
い。誤って接触してしまった場合は、水で十分にすすいでください。誤って飲み込む、または接触するよ
うなことがあった場合は、直ちに中毒センターまたは医師の診察を受けてください。Zeta 1 Ultra を他の
洗浄剤や消毒剤と混ぜて使用してはなりません。特にアルデヒド類（ホルムアルデヒド、グルタルアルデ
ヒド、グリオキサールなど）と混ぜると、ピンクまたは暗赤色の沈殿が形成されることがあります。クエ
ン酸、ヨウ化物、硝酸塩、過マンガン酸塩、過酸化物との接触を避けてください。毎日、使用済みの消毒液
を交換してください。異物混入（血、唾液、有機組織）が見受けられる場合や、消毒液の変色がある場合
は、消毒作業に影響する可能性がありますので、直ちに消毒液を交換してください。使用されなかった消毒
液は、プラスチック（HDPE、GPPS、ABS、PP、PMMA）製の容器に密閉されて光や熱が当たらない場所に保管
された場合、7日間は安定性が保持されます。容器には、溶液の種類、ロット、製品の使用期限、希釈溶液
作成日を記載したラベルを貼ることを推奨します。 使用上の注意：Zeta 1 Ultra を加える前に、希釈バ
ットを消毒・洗浄し、すすいでください。使用中は希釈バットを密閉してください。使用後は必ず容器を
密閉してください。Zeta 1 Ultraはアルミ製の器具とPVC製コンポーネントにダメージを与える可能性があ
ります。使用できる物質、保守、再生については、器具のメーカーの指示を守ってください。保護手袋、マ
スク、安全メガネ、防護服を着用してください。換気の十分な場所でのみ使用してください。環境への放出
を避けてください。地域の法令・規則に従って廃棄してください。悪影響: 悪影響は報告されていません。
臨床上の利点: 通常の洗浄や外科用機器・バーを消毒・洗浄するために使用できる、広域スペクトルを持
つ、アルデヒド類を含まない処方。
ステップ・バイ・ステップで説明した手順
作業を始める前に：

desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.
PAKEND: 1 l pudel. KOOSTIS: 100 g Zeta 1 Ultrat sisaldab 18 g 3-aminopropüüldodetsüül-1,3-propaandiamiini, 15 g alküülbensüüldimetüülammooniumkloriidi, 
mitteioonseid pindaktiivseid aineid, kompleksimoodustajaid, korrosiooniinhibiitoreid, lisandeid, abiaineid ja vett 100 g-ni.
KASUTUSJUHISED: Toode on mõeldud kasutamiseks hambaravi- või tervishoiuprofessionaalide poolt, kellel on olemas spetsiifilised teadmised 
meditsiiniseadmete desinfitseerimise kohta. Toode on mõeldud tavapäraste ja kirurgiliste instrumentide ja rotatsioonviilide desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. 
Toodet ei tohi kasutada otse patsientidel.
VASTUNÄIDUSTUSED: Teadaolevad vastunäidustused puuduvad. HOIATUSED: Mitte neelata. Vältige otsest kokkupuutumist tootega. Kokkupuutumise 
korral loputage põhjalikult veega. Neelamisel ja/või kokkupuutumise korral pöörduge kohe arstiabi saamiseks mürgistuskeskuse või arsti poole. Ärge segage 
Zeta 1 Ultrat teiste puhastus- või desinfitseerimisvahenditega, eriti toodetega, mis sisaldavad aldehüüde (formaldehüüd, glutaaraldehüüd, glüoksaal jne), 
kuna need võivad põhjustada roosade või punaste setete moodustumist. Vältige kokkupuutumist tsitraatide, jodiidide, nitraatide, permanganaatide ja 
peroksiididega. Vahetage desinfitseerimisvahendi lahus iga päev. Vahetage lahus kohe, kui märkate nähtavat saastunist (veri, sülg või orgaaniline kude) ja/
või kui desinfitseerimisvahendi lahuse värvus/lõhn muutub, kuna see võib häirida desinfitseerimisvahendi toimet. Kasutamata desinfitseerimisvahendi lahus 
püsib stabiilsena 7 päeva, kui seda säilitatakse suletud plastmahutis (HDPE, GPPS, ABS, PP ja PMMA), eemal valgusest ja soojusest. Soovitatav on märgistada 
mahutid järgmisega: lahuse tüüp, partii, toote säilivusaeg ja lahuse valmistamise kuupäev. ETTEVAATUSABINÕUD: Desinfitseerige, puhastage ja loputage 
lahjendamiseks kasutatav salv enne Zeta 1 Ultra lisamist. Sulgege lahustamissalv kasutamise ajal. Sulgege mahuti parast iga kasutamist. Zeta 1 Ultra võib 
kahjustada alumiiniuminstrumente ja PVC komponente. Järgige instrumendi tootja soovitusi materjali ühilduvuse, hoolduse ja parandamise suhtes. Kandke 
kindaid, maski, kaitseprille ja kaitserõivastust. Kasutage ainult hasti ventileeritud kohtades. Vältige keskkonda sattumist. Käidelge vastavalt kohalikele seadustele 
ja määrustele. KAHJULIKUD TOIMED: Kahjulikest toimetest ei ole teatatud.
KLIINILINE EELIS: Laia spektriga aldehüüdivaba koostis tavapäraste ja kirurgiliste instrumentide ja rotatsioonviilide desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.
SAMM-SAMMULT JUHISED
Enne alustamist:
1. Lugege kasutusjuhiseid ja ohutusteavet.
2.  Kandke kindaid, maski, kaitseprille ja kaitserõivastust. Kasutage ainult hästi ventileeritud kohtades.
Lahuse valmistamine:
3. Täitke salv 980 ml toatemperatuuril veega (joonis 1). 
4.  Lisage 1 liitri lahjendatud lahuse saamiseks 20 ml Zeta 1 Ultrat (joonis 2 ja 3).
5. Segage lahust plastvardaga (joonis 4).
Instrumentide leotamine:
6. Asetage instrumendid lahjendatud lahusesse tagades, et need on täielikult kaetud (joonis 5_a).
7. Sulgege lahjendamissalv (joonis 5_b).
8.  Jätke ligunema 60 minutiks staatilises vannis või suletud ultrahelivannis 35 °C juures 30 minutiks (max 4 tsüklit, teostada samal päeval) vastavalt 

soovitud toimespektrile (vt Toimespektri tabel).
Instrumentide loputamine:
9.  Pärast määratud aja möödumist eemaldage instrumendid lahusest ja loputage need põhjalikult.
10.  Sulgege salv. Tööpäeva lõpul või ultrahelivanni kasutamisel maksimaalselt 4 tsükli järel peske salve põhjalikult, seejärel desinfitseerige see alkoholivaba 
desinfitseerimisvahendiga ja loputage seda jääkide eemaldamiseks voolava vee all põhjalikult. Kasutage kindaid. Järgige salve tootja soovitusi materjali 
ühilduvuse, hoolduse ja parandamise suhtes.
TOIMESPEKTER (Testid teostatud määrdunud tingimustes)

STAATILINE VANN*

2%  60’

Tõhusus (mikroorganismid) Viitestandard
Bakteritsiidne (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Pärmseente vastane (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mükobakteritsiidne, sealhulgas tuberkulotsiidne (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virutsiidne (Polioviirus, Adenoviirus, Noroviirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAHELIVANN (35°C)

2%  30’ 

Bakteritsiidne (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Pärmseente vastane (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungitsiidne (A. brasiliensis) EN 13624
Mükobakteritsiidne, sealhulgas tuberkulotsiidne (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virutsiidne (Polioviirus, Adenoviirus, Noroviirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bakteritsiidne (EN 13727, EN 14561), Pärmseente vastane (EN 13624, EN 14562), Piiratud virutsiidne vastu HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex 
ja kõik inimese ja loomade gripiviirused (DVV/RKI, prEN 16777).
SÄILITAMINE JA STABIILSUS: Säilitage toodet tihedalt suletuna ja maksimaalsel temperatuuril 27 °C / 80 °F, eemal otsesest valgusest, jahedas ja kuivas kohas. 
TÄHTIS TEAVE: Igasugune mingil hetkel esitatud teave, sealhulgas demonstratsioonidel, ei asenda mingil viisil kasutusjuhiseid. Kasutaja peab veenduma toote 
sobivuses soovitud kasutamiseks. Ettevõte ei saa võtta enesele vastutust kahjustuste eest, sealhulgas kolmandatele isikutele, mille põhjuseks on juhiste eiramine 
või kasutamiseks sobimatus, ning vastutus piirdub igal juhul tarnitud toodete väärtusega. Kõigist meditsiiniseadmega seoses toimunud tõsistest õnnetustest 
tuleb teatada tootjale või pädevale ametkonnale. AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

BG – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Дезинфектант и почистващо средство за медицински устройства.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Zeta 1 Ultra е широкоспектърен концентриран дезинфектант за дезинфекция и почистване на обикновени и хирургични 
инструменти и свредла.
ОПАКОВКА: 1 l бутилка. СЪСТАВ: 100 g Zeta 1 Ultra съдържат 18 g 3-аминопропил-додецил-1,3-пропандиамин, 15 g алкил-бензил-диметил амониев 
хлорид, нейонни повърхностноактивни вещества, секвестранти, инхибитори на корозията, добавки, помощни вещества и вода до 100 g.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Продуктът е предназначен за употреба от дентални и здравни специалисти с конкретни познания по дезинфекцията на 
медицински устройства. Продуктът е предназначен за дезинфекциране и почистване на обикновени и хирургични инструменти и свредла. Продуктът 
не трябва да се използва директно върху пациенти.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Няма известни противопоказания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! Да не се поглъща. Да се избягва директен контакт с продукта. В 
случай на контакт изплакнете обилно с вода. При поглъщане и/или в случай на контакт потърсете медицинска помощ незабавно от токсикологичен 
център или лекар. В случай на непълно изливане или загуба на продукт по време на отваряне на плик с еднократна доза, добавете нов плик, като 
използвате максимум 4 плика за всеки литър разтвор. Не смесвайте Zeta 1 Ultra с други почистващи средства или дезинфектанти, особено с продукти, 
съдържащи алдехиди (формалдехид, глутаралдехид, глиоксал и др.), което може да доведе до образуването на розови или тъмночервени утайки. 
Избягвайте контакт с цитрати, йодиди, нитрати, перманганати и пероксиди. Заменяйте дезинфекциращите разтвори всеки ден. Заменяйте разтворите 
незабавно, ако има видимо замърсяване (кръв, слюнка или органична тъкан) и/или ако цветът/мирисът на дезинфекциращия разтвор се промени, 
тъй като това може да попречи на действието на дезинфектанта. Неизползваните дезинфекциращи разтвори ще останат стабилни в продължение на 
7 дни, ако се съхраняват в запечатан пластмасов контейнер (HDPE, GPPS, ABS, PP и PMMA) далеч от светлина и топлина. Препоръчва се да етикетирате 

ULTRASKAŅAS VANNIŅA (35°C)

2%  30’ 

Baktericīds (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levurocīds (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicīds (A. brasiliensis) EN 13624
Mikobaktericīds, ieskaitot tuberkulozes (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucīds (Poliovīruss, Adenovīruss, Norovīruss, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericīds (EN 13727, EN 14561), Levurocīds (EN 13624, EN 14562), Ierobežota virucīda pret HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex un visus cilvēka 
un dzīvnieku gripas vīrusus (DVV/RKI, prEN 16777).
UZGLABĀŠANA UN STABILITĀTE: Uzglabājiet produktu cieši noslēgtu temperatūrā līdz 27°C/80°F, sargājot no tiešas saules gaismas, vēsā, sausā vietā. 
SVARĪGA INFORMĀCIJA: Jebkāda informācija, kas sniegta jebkurā laikā, demonstrāciju laiku ieskaitot, nekādā veidā neaizvieto lietošanas pamācību. Lietotājam 
jāpārbauda, vai produkts ir piemērots paredzētajam lietošanas mērķim. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ieskaitot trešajām pusēm, 
kas radušies instrukciju neievērošanas vai pielietojuma neatbilstības dēļ, un jebkurā gadījumā, piegādāto produktu vērtības robežās. Par jebkādiem nopietniem 
negadījumiem, kas radušies saistībā ar medicīnisko iekārtu, ir jāziņo ražotājam vai kompetentai iestādei. TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

LT – NAUDOJIMO PASKIRTIS: medicininių prietaisų dezinfekcijos priemonė ir valiklis.
PRODUKTO APRAŠYMAS: „Zeta 1 Ultra“ yra plataus spektro koncentruota dezinfekcijos priemonė, skirta dezinfekuoti ir valyti įprastinius ir chirurginius 
instrumentus bei grąžtus.
PAKUOTĖ: 1 l butelis.  SUDĖTIS: 100 g „Zeta 1 Ultra“ yra 18 g 3-aminopropilo-dodecilo-1.3- propanediamino, 15 g alkil-benzil-dimetil amonio chlorido, nejoninių 
paviršiaus aktyvumo medžiagų, sekvestrantų, korozijos inhibitorių, pridėtinių, pagalbinių medžiagų ir vandens iki 100 g.
NAUDOJIMO NURODYMAI: produktas skirtas naudoti dantų ir sveikatos priežiūros specialistams, išmanantiems medicininių prietaisų dezinfekavimo specifiką. 
Produktas skirtas dezinfekuoti ir valyti įprastinius ir chirurginius instrumentus bei grąžtus.
Produkto negalima naudoti tiesiogiai pacientams.
KONTRAINDIKACIJOS: kontraindikacijos nežinomos. PERSPĖJIMAI: neprarykite. Saugokitės tiesioginio kontakto su produktu. Kontakto atveju rūpestingai 
praskalaukite vandeniu. Nurijus ir (arba) kontakto atveju iš karto kreipkitės medicininės konsultacijos į apsinuodijimų centro gydytoją. Nemaišykite „Zeta 1 Ultra“ 
su kitais plovikliais ar dezinfekcijos priemonėmis, ypač su produktais, kurių sudėtyje yra aldehidų (formaldehido, glutaraldehido, glioksalio ir pan.), kurie gali 
paskatinti rožinių arba tamsiai raudonų nuosėdų formavimąsi. Venkite kontakto su citratais, jodidais, nitratais, permaganatais ir peroksidais. Dezinfekcijos tirpalą 
keiskite kiekvieną dieną. Pakeiskite tirpalus iš karto pastebėję užsiteršimą (pamatę jame kraujo, seilių ar organinių audinių) ir (arba) pasikeitus dezinfekcijos tirpalo 
spalvai arba kvapui, kadangi tokios būklės jis gali efektyviai nedezinfekuoti. Jei laikomas sandarioje plastikinėje talpoje (HDPE, GPPS, ABS, PP ir PMMA) toliau 
nuo šviesos ir šilumos, nepanaudotas dezinfekcijos tirpalas išlieka stabilus 7 dienas. Rekomenduojama pažymėti talpas nurodant: tirpalo tipą, partiją, produkto 
galiojimo pabaigos datą ir tirpalo paruošimo datą. ATSARGUMO PRIEMONĖS: prieš įpildami „Zeta 1 Ultra“ dezinfekuokite, nuplaukite ir praskalaukite tirpalui 
ruošti skirtą padėklą. Naudojimo metu uždarykite tirpalo padėklą. Po kiekvieno naudojimo talpą uždarykite. „Zeta 1 Ultra“ gali pažeisti aliumininius instrumentus 
ir PVC komponentus. Laikykitės instrumento gamintojo rekomendacijų dėl medžiagos suderinamumo, priežiūros ir atnaujinimo. Mūvėkite pirštines, užsidėkite 
kaukę, apsauginius akinius ir apsirenkite apsauginiais darbo rūbais. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Stenkitės neišpilti į aplinką. Išmeskite pagal 
vietinius įstatymus ir reglamentus. ŠALUTINIAI POVEIKIAI: nepastebėta jokių šalutinių poveikių.
KLINIKINĖ NAUDA: yra plataus spektro dezinfekcijos priemonė be aldehido, skirta dezinfekuoti ir valyti įprastinius ir chirurginius instrumentus bei grąžtus.
NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami:
1. Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją.
2.  Mūvėkite pirštines, užsidėkite kaukę, apsauginius akinius ir apsirenkite apsauginiais rūbais. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
Tirpalo paruošimas:
3. Pripildykite padėklą 980 ml kambario temperatūros vandens (1 pav.). 
4.  Kad gautumėte 1 litrą skiesto tirpalo, supilkite 20 ml „Zeta 1 Ultra“ (2 ir 3 pav.).
5. Išmaišykite tirpalą plastikiniu strypu (4 pav.).
Instrumentų mirkymas:
6. Sudėkite instrumentus į atskiestą tirpalą užtikrindami, kad būtų pilnai apsemti (5_a pav.).
7. Uždarykite tirpalo padėklą (5_b pav.).
8.  Palikite mirkti 60 minučių stabilioje vonelėje arba 30 minučių uždaroje ultragarsinėje vonelėje 35 °C temperatūroje (maks. 4 ciklus, atliekamus tą 

pačią dieną) pagal siekiamą veikimo spektrą (žr. veikimo spektro lentelę).
Praskalaukite instrumentus:
9.  Praėjus nurodytam laikotarpiui išimkite instrumentus iš tirpalo ir rūpestingai praskalaukite.
10.  Uždarykite padėklą. Darbo dienos pabaigoje arba po maks. 4 ciklų, jei naudojama ultragarsinė vonelė, rūpestingai išplaukite dėklą, tada dezinfekuokite 
nealkoholine dezinfekcijos priemone ir rūpestingai praskalaukite po tekančiu vandeniu, kad neliktų likučių. Mūvėkite pirštines. Dėl medžiagų suderinamumo, 
techninės priežiūros ir atnaujinimo vadovaukitės padėklo gamintojo rekomendacijomis.
VEIKIMO SPEKTRAS (Testai atlikti nešvaros sąlygomis)

STABILI VONELĖ*

2%  60’

Efektyvumas (mikroorganizmams) Nuorodinis standartas
Baktericidinis (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Naikinantis mieles (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mikobaktericidinis, įskaitant tuberkulocidinį (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidinis (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAGARSINĖ VONELĖ (35°C)

2%  30’ 

Baktericidinis (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Naikinantis mieles (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Naikinantis grybelį (A. brasiliensis) EN 13624
Mikobaktericidinis, įskaitant tuberkulocidinį (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidinis (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericidinis (EN 13727, EN 14561), Naikinantis mieles (EN 13624, EN 14562), Ribotas virucidinis pret HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex ir 
visus žmonių ir gyvūnų gripo virusus (DVV/RKI, prEN 16777).
LAIKYMAS IR STABILUMAS: produktą laikykite sandariai uždarytą maks. 27 °C / 80 °F temperatūroje, toliau nuo šviesos, vėsioje, sausoje vietoje. SVARBI 
INFORMACIJA: bet kokia bet kuriuo metu pateikiama informacija, įskaitant per demonstravimą, jokiu būdu nepakeičia naudojimo nurodymų. Naudotojai privalo 
patikrinti, ar produktas tinkamas pagal numatytąją paskirtį. Bendrovė nesiims atsakomybės už žalą, įskaitant trečiosioms šalims, kilusią dėl instrukcijų nesilaikymo 
ar netinkamo pritaikymo, ir, jokiu atveju, be jokių apribojimų, dėl tiekiamo produkto vertės. Visi rimti nelaimingi atsitikimai, susiję su medicininiu prietaisu, turi 
būti pranešami gamintojui arba kompetetingai institucijai. NAUDOTI TIK PROFESIONALAMS

ET – SIHTOTSTARVE: Desinfitseerimis- ja puhastusvahend meditsiiniseadmetele.
TOOTE KIRJELDUS: Zeta 1 Ultra on laia spektriga kontsentreeritud desinfitseerimisvahend tavapäraste ja kirurgiliste instrumentide ja rotatsioonviilide 

Ponorenie nástrojov:
6. Vložte nástroje do zriedeného roztoku a dávajte pozor, aby boli úplne ponorené (obr. 5_a).
7. Zatvorte riediacu vaničku (obr. 5_b).
8.  Nástroje nechajte ponorené 60 minút v statickom kúpeli alebo 30 minút v uzavretom ultrazvukovom kúpeli pri teplote 35 °C (max. 4 cykly vykonané 

v ten istý deň) podľa požadovaného spektra účinku (pozri Tabuľku so spektrom účinku).
Opláchnutie nástrojov:
9.  Po špecifikovanom čase vyberte nástroje z roztoku a dôkladne ich opláchnite.
10. Zatvorte vaničku. Na konci pracovného dňa alebo po max. 4 cykloch (pri použití ultrazvukového kúpeľa) vaničku dôkladne umyte, vydezinfikujte ju pomocou 
dezinfekčného prostriedku neobsahujúceho alkohol a dôkladne ju opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste sa zbavili akýchkoľvek zvyškov. Používajte rukavice. 
Dodržiavajte odporúčania výrobcu vaničky v súvislosti s kompatibilitou materiálu, údržbou a obnovou.
SPEKTRUM ÚČINKU (Testy vykonávané v špinavých podmienkach)

STATICKÝ KÚPEĽ*

2%  60’

Účinnosť (mikroorganizmy) Referenčný štandard
Baktericídna (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Proti kvasinkám (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mykobaktericídna vrátane tuberkulocídneho (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucídna (Poliovírus, Adenovírus, Norovírus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAZVUKOVÝ KÚPEĽ (35°C)

2%  30’ 

Baktericídna (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Proti kvasinkám (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicídna (A. brasiliensis) EN 13624
Mykobaktericídna vrátane tuberkulocídneho (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucídna (Poliovírus, Adenovírus, Norovírus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericídna (EN 13727, EN 14561), Proti kvasinkám (EN 13624, EN 14562), Obmedzený virucídny proti HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex a 
všetkých zvieracích a ľudských chrípkových vírusov (DVV/RKI, prEN 16777).
SKLADOVANIE A STABILITA: Prípravok uchovávajte v tesne uzatvorenej nádobe pri maximálnej teplote 27 °C/80 °F na chladnom a suchom mieste, ktoré je 
chránené pred priamym svetlom. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Akékoľvek informácie poskytnuté kedykoľvek, a to aj počas názorných ukážok, v žiadnom prípade 
nenahrádzajú návod na použitie. Obsluhujúci pracovníci musia skontrolovať, či je prípravok vhodný na určenú aplikáciu. Spoločnosť nemôže prevziať žiadnu 
zodpovednosť za škody, vrátane tretích strán, vyplývajúce z nedodržania pokynov alebo z dôvodu nevhodnosti aplikácie a rozhodne v rámci limitov hodnoty 
dodaných prípravkov. Všetky vážne incidenty súvisiace so zdravotníckou pomôckou sa majú hlásiť výrobcovi alebo príslušnému orgánu. LEN NA PROFESIONÁLNE 
POUŽITIE

LV – PAREDZĒTAIS LIETOJUMS: Medicīnisko ierīču dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis.
PRODUKTA APRAKSTS: Zeta 1 Ultra ir plaša spektra koncentrēts dezinfekcijas līdzeklis parasto un ķirurģisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai un tīrīšanai.
IEPAKOJUMS: 1 l pudele. SASTĀVS: 100 g Zeta 1 Ultra satur 18 g 3-aminopropll-dodecil-1,3- propanediamīnu, 15 g alkilbenzildimetilamonija hlorīdu, nejonu 
virsmaktīvās vielas, sekvestrantus, korozijas inhibitorus, piedevas, palīgvielas un ūdeni uz 100 g.
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA: Produkts ir paredzēts izmantošanai zobārstniecības un veselības aprūpes profesionāļiem ar specifiskām zināšanām par medicīnisko 
iekārtu dezinficēšanu. Produkts paredzēts parasto un ķirurģisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai un tīrīšanai. Produkts nav paredzēts lietošanai tieši uz 
pacientiem.
KONTRINDIKĀCIJAS: Kontrindikācijas nav zināmas. BRĪDINĀJUMI: Nenorīt. Izvairīties no tieša kontakta ar produktu. Saskares gadījumā rūpīgi nomazgāt ar 
ūdeni. Ja norīts un/vai notikusi saskare, nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības toksikoloģijas centrā vai pie ārsta. Nejauciet Zeta 1 Ultra ar citiem tīrīšanas 
vai dezinfekcijas līdzekļiem, it īpaši aldehīdus (formaldehīdu, glutaraldehīdu, glioksālu, u.c.) saturošiem līdzekļiem, kas var izraisīt rozā vai tumši sarkanu nogulšņu 
veidošanos. Izvairīties no saskares ar citrātiem, jodīdiem, nitrātiem, permanganātiem un peroksīdiem. Mainiet dezinficēšanas šķīdumus katru dienu. Nekavējoties 
nomainiet šķīdumu, ja tajā ir redzams piesārņojums (asinis, siekalas vai organiskie audi) un/vai ja tā krāsa/smarža mainās, kas var ietekmēt šķīduma dezinficējošo 
iedarbību. Neizmantots dezinfekcijas šķīdums saglabāsies stabils 7 dienas, ja tiks uzglabāts noslēgtā plastmasas tvertnē (HDPE, GPPS, ABS, PP un PMMA), 
sargājot no gaismas un karstuma. Tvertnes ieteicams apzīmēt ar šādu informāciju: šķīduma veids, produkta derīguma termiņš un šķīduma sagatavošanas datums. 
PIESARDZĪBA: Pirms Zeta 1 Ultra pievienošanas dezinficējiet, notīriet un noskalojiet atšķaidīšanas paplāti. Lietošanas laikā noslēdziet atšķaidīšanas paplāti. Pēc 
katras lietošanas reizes aizveriet tvertni. Zeta 1 Ultra var bojāt alumīnija instrumentus un PVH daļas. Ievērojiet instrumenta ražotāja ieteikumus par materiālu 
savietojamību, apkopi un atkārtotu izmantošanu. Izmantojiet cimdus, masku, aizsargbrilles un aizsargapģērbu. Izmantojiet tikai labi vēdināmās telpās. Uzraugiet, 
lai nenokļūst vidē. Izmetiet saskaņā ar vietējām tiesību aktu un noteikumu prasībām. BLAKUSPARĀDĪBAS: nav novērotas blakusparādības.
KLĪNISKIE IEGUVUMI: Plaša spektra aldehīdu nesaturoša formula parasto un ķirurģisko instrumentu un ierīču dezinfekcijai un tīrīšanai.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI SOLI PA SOLIM
Pirms sākšanas
1. Izlasiet lietošanas pamācību un drošības informāciju.
2.  Valkājiet cimdus, masku, aizsargbrilles un aizsargapģērbu. Lietojiet tikai labi vēdināmās telpās.
Šķīduma sagatavošana:
3. Uzpildiet tvertni ar 980 ml istabas temperatūras ūdens (1. att.). 
4.  Lai iegūtu 1 litru atšķaidīta šķīduma, pievienojiet 20 ml Zeta 1 Ultra (2. un 3. att.).
5. Samaisiet šķīdumu ar plastmasas stienīti (4. att.).
Instrumentu mērcēšana:
6. Ielieciet instrumentus izšķīdinātā šķīdumā, pārliecinoties, ka tie ir pilnīgi nosegti (5_a att.).
7. Aizveriet šķīduma gatavošanas trauku (5_b att.).
8.  Atstājiet mērcēties uz 60 minūtēm neitralizācijas vanniņā vai slēgtā ultraskaņas vanniņā pie 35°C uz 30 minūtēm (vienā dienā drīkst iziet ne vairāk 

kā 4 ciklus) atbilstoši iegūstamās darbības spektram (sk. Darbības spektra tabulu).
Instrumentu skalošana:
9.  Pēc noteiktā laika izņemiet instrumentus no šķīduma un rūpīgi noskalojiet.
10. Aizveriet tvertni. Darba dienas beigās vai vēlākais pēc 4 dezinfekcijas cikliem ultraskaņas vanniņā izmazgājiet tvertni, tad dezinficējiet to ar spirtu nesaturošu 
dezinfekcijas līdzekli un rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens, lai novērstu nogulšņu veidošanos. Valkājiet cimdus. Ievērojiet tvertnes ražotāja rekomendācijas 
attiecībā uz materiālu saderību, kopšanu un labošanu.
DARBĪBAS SPEKTRS (Testi veikti netīrības apstākļos)

STATISKĀ VANNIŅA*

2%  60’

Iedarbība (mikroorganismi) Atsauces standarts
Baktericīds (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levurocīds (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mikobaktericīds, ieskaitot tuberkulozes (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucīds (Poliovīruss, Adenovīruss, Norovīruss, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ÓVINTÉZKEDÉSEK: A hígításhoz használt tálcát fertőtlenítse, tisztítsa és öblítse, mielőtt hozzáadná a Zeta 1 Ultra-t. Használat közben zárja le a fertőtlenítő tálcát. 
Minden használatot követően zárja vissza az edényt. A Zeta 1 Ultra kárt tehet az alumínium eszközökben és PVC komponensekben. Tartsa be az eszköz gyártójának 
ajánlásait az anyagok kompatibilitásával, a karbantartással és újrafelhasználással kapcsolatosan. Viseljen kesztyűt, maszkot, biztonsági védőszemüveget és 
védőruházatot. Csak jól szellőző helyiségben használja. Előzze meg a környezetbe  jutást. A helyi előírásoknak megfelelően helyezze hulladékba. NEMKÍVÁNATOS 
HATÁSOK: Nem történt nemkívánatos hatásokkal kapcsolatos bejelentés.
TERMÉK LEÍRÁSA: Széles spektrumú aldehidmentes összetétel általános orvosi és sebészeti eszközök, ill. fúrók fertőtlenítésére és tisztítására.
ALKALMAZÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Mielőtt hozzákezdene:
1. Olvassa el a használati utasítást és a biztonsági információkat.
2.  Viseljen kesztyűt, maszkot, biztonsági védőszemüveget és védőruházatot. Csak jól szellőző helyiségben használja.
Az oldat elkészítése:
3. Töltsön meg egy tálcát 980 ml szobahőmérsékletű vízzel (1. ábra). 
4.  Adjon hozzá 20 ml Zeta 1 Ultra-t, hogy 1 liter hígított oldatot kapjon (2. és 3. ábra).
5. Keverje meg az oldatot egy műanyag pálcával (4. ábra).
Az eszközök áztatása:
6. Helyezze az eszközöket a hígított oldatba, és ellenőrizze, hogy teljesen elmerültek (5_a ábra).
7. Zárja le a fertőtlenítő tálcát (5_b ábra).
8.  Hagyja ázni az eszközöket 60 percig a fertőtlenítő fürdőben, vagy lezárt ultrahangos fürdőben 35°C-on 30 percig (max. 4 ciklus végezhető ugyanazon 

a napon) a kívánt hatásspektrumtól függően (lásd Hatásspektrum táblázat).
Öblítse le az eszközöket:
9.  A meghatározott idő után vegye ki az eszközöket az oldatból, és öblítse le őket alaposan.
10. Zárja le a tálcát. A munkanap végén, illetve ultrahangos fürdő használata esetén legfeljebb 4 ciklus után mossa ki alaposan a tálcát, majd fertőtlenítse nem 
alkoholos fertőtlenítőszerrel, és öblítse le alaposan folyó víz alatt az esetleges maradékok eltávolítása érdekében. Használjon kesztyűt. Tartsa be a tálca gyártójának 
ajánlásait az anyagok kompatibilitásával, karbantartással és újrafelhasználással kapcsolatosan.
HATÁSSPEKTRUM (Szennyeződésekkel végzett tesztek)

STATIKUS FÜRDŐ*

2%  60’

Hatásosság (mikroorganizmusok) Rerefencia szabvány
Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Yeasticid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Ikobaktericid, ideértve a tuberkulocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAHANGOS FÜRDŐ (35°C)

2%  30’ 

Bactericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Yeasticid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicidal (A. brasiliensis) EN 13624
Ikobaktericid, ideértve a tuberkulocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bactericid (EN 13727, EN 14561), Yeasticid (EN 13624, EN 14562), Korlátozott virucid ellen HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex és az összes humán 
és állati influenza vírust (DVV/RKI, prEN 16777).
TÁROLÁS ÉS STABILITÁS: A terméket szorosan lezárt edényben legfeljebb 27°C/80°F hőmérsékleten tárolja, száraz, hűvös helyen, napfénytől védve. FONTOS 
INFORMÁCIÓK: Soha semmilyen információ, még a bemutatók során elhangzottak sem helyettesítik a használati utasítást. A felhasználóknak ellenőrizniük 
kell, hogy a termék megfelelő az adott alkalmazáshoz. Cégünk nem vállal semmilyen felelősséget a használati utasítás be nem tartásából, illetve az adott 
alkalmazáshoz való nem megfelelőségből adódó károkért harmadik felek irányába sem; kártérítési felelősségünk a szállított termékek értékére korlátozódik. Az 
orvosi eszközzel kapcsolatosan előforduló súlyos baleseteket jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóságnak. KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÁSRA

SK – POUŽITIE: Dezinfekčný a čistiaci prostriedok pre zdravotnícke pomôcky.
POPIS PRODUKTU: Zeta 1 Ultra je širokospektrálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu a čistenie obyčajných a chirurgických nástrojov a 
vrtákov.
BALENIE: 1 l fľaša. ZLOŽENIE: 100 g prípravku Zeta 1 Ultra obsahuje 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propándiamínu, 15 g alkyl-benzyl-dimetyl amónium 
chloridu, neiónové povrchovo aktívne látky, sekvestranty, inhibítory korózie, prídavné látky, pomocné látky a vodu do hmotnosti 100 g.
POKYNY NA POUŽITIE: Prípravok je určený na použitie odborníkmi v oblasti stomatológie a zdravotnej starostlivosti, ktorí majú špecifické poznatky o dezinfekcii 
zdravotníckych pomôcok. Prípravok je určený na dezinfekciu a čistenie obyčajných a chirurgických nástrojov a vrtákov. Prípravok sa nemá používať priamo na 
pacientoch.
KONTRAINDIKÁCIE: Žiadne známe kontraindikácie. VAROVANIA: Neprehĺtajte. Zabráňte priamemu kontaktu s prípravkom. V prípade kontaktu miesto dôkladne 
opláchnite vodou. Pri požití a/alebo v prípade kontaktu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v toxikologickom centre alebo u lekára. Nezmiešavajte prípravok Zeta 
1 Ultra so žiadnymi inými čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami, najmä nie s prípravkami obsahujúcimi aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal 
atď.), ktoré by mohli spôsobiť tvorbu ružových alebo tmavočervených precipitátov. Zabráňte kontaktu s citrátmi, jodidmi, dusičnanmi, manganistanmi a peroxidmi. 
Dezinfekčné roztoky meňte každý deň. Roztoky ihneď vymeňte v prípade viditeľnej kontaminácie (krv, sliny alebo organické tkanivo) a/alebo zmeny farby/vône 
dezinfekčného roztoku, pretože by to mohlo narušiť dezinfekčný účinok. Nepoužité dezinfekčné roztoky sú stabilné po dobu 7 dní za predpokladu, že sa skladujú 
v hermeticky uzavretej plastovej nádobe (HDPE, GPPS, ABS, PP a PMMA) chránenej pred svetlom a teplom. Odporúča sa, aby sa nádoby označili nasledovnými 
informáciami: typ roztoku, šarža, dátum exspirácie prípravku a dátum prípravy roztoku.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Skôr než pridáte prípravok Zeta 1 Ultra, vydezinfikujte, vyčistite a opláchnite vaničku na riedenie prípravku. Počas používania 
vaničku na riedenie zatvorte. Nádobku po každom použití uzatvorte. Prípravok Zeta 1 Ultra môže poškodiť hliníkové nástroje a komponenty z PVC. Dodržiavajte 
upozornenia výrobcu súvisiace s kompatibilitou materiálu, s údržbou a  obnovou. Noste rukavice, masku, ochranné okuliare a pracovný odev. Pracujte v dobre 
vetranom prostredí. Zabráňte uniknutiu do životného prostredia a likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi a nariadeniami. NEŽIADUCE ÚČINKY: 
Nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky.
KLINICKÝ PRÍNOS: Širokospektrálne zloženie bez obsahu aldehydov na dezinfekciu a čistenie obyčajných a chirurgických nástrojov a vrtákov.
PODROBNÝ POSTUP
Skôr než začnete:
1. Prečítajte si pokyny a bezpečnostné informácie.
2.  Noste rukavice, masku, bezpečnostné okuliare a ochranný odev. Používajte len na dobre vetraných miestach.
Príprava roztoku:
3. Naplňte vaničku 980 ml vody s teplotou okolitého prostredia (obr. 1). 
4.  Pridajte 20 ml prípravku Zeta 1 Ultra, čím získate 1 liter zriedeného roztoku (obr. 2 a 3).
5. Roztok premiešajte plastovou tyčkou (obr. 4).

HR – NAMJENA: dezinficijens i sredstvo za čišćenje medicinskih naprava.
OPIS PROIZVODA: Zeta 1 Ultra koncentrirani je dezinficijens širokog spektra djelovanja za dezinfekciju i čišćenje pribora i kirurških instrumenata te stomatoloških 
svrdla.
PAKIRANJE: Boca od 1 l. SASTAV: 100 g Zeta 1 Ultra sadrži 18 g 3-aminopropil-dodecil-1,3-propanediamina, 15 g alkil-benzil-dimetil amonijevog klorida, 
neionske surfaktante, inhibitore korozije, aditive, pomoćne tvari i vodu do 100 g.
SMJERNICE ZA UPORABU: proizvod je namijenjen za uporabu od strane dentalnih ili zdravstvenih profesionalaca koji posjeduju specifično znanje o dezinfekciji 
medicinskih naprava. Proizvod je namijenjen za dezinfekciju i čišćenje pribora i kirurških instrumenata te stomatoloških svrdla.
Proizvod se ne smije rabiti izravno na pacijentima.
KONTRAINDIKACIJE: nema poznatih kontraindikacija. UPOZORENJA: ne gutati. Izbjegavati izravan dodir s proizvodom. U slučaju dodira temeljito isprati 
vodom. Ako se proguta i/ili u slučaju dodira, odmah potražiti liječnički savjet od centra za kontrolu otrovanja ili liječnika. Nemojte miješati Zeta 1 Ultra s nijednim 
drugim sredstvom za čišćenje ili dezinficijensom, osobito s proizvodima koji sadrže aldehide (formaldehid, glutaraldehid, glioksal itd.), a koji mogu prouzročiti 
stvaranje ružičastog ili tamno crvenog taloga. Izbjegavajte kontakt s citratima, jodidima, nitratima, permanganatima i peroksidima. Svakodnevno mijenjajte 
otopine dezinficijensa. Odmah promijenite otopinu dezinficijensa ako postoji vidljiva kontaminacija (krv, slina ili organski materijal) i/ili ako joj se promijene boja 
ili miris, jer bi to moglo utjecati na njezino dezinfekcijsko djelovanje. Neiskorištena dezinfekcijska otopina ostat će stabilna 7 dana ako je spremljena u hermetički 
zatvorenom plastičnom spremniku (HDPE, GPPS, ABS, PP i PMMA) daleko od svjetla i topline. Preporučujemo da spremnike označite naljepnicama na kojima se 
navode: tip otopine, serija, rok trajanja proizvoda i datum pripremanja otopine.
MJERE OPREZA: prije stavljanja otopine Zeta 1 Ultra dezinficirajte, očistite i isperite posudu. Zatvorite posudu za razrjeđivanje tijekom uporabe. Zatvorite 
spremnik nakon svake uporabe. Zeta 1 Ultra može oštetiti aluminijske instrumente i komponente od PVC-a. Pridržavajte se preporuka proizvođača instrumenata o 
kompatibilnosti materijala, održavanju i obradi za ponovnu uporabu. Nosite rukavice, masku, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću. Rabite samo u dobro prozračenim 
područjima. Izbjegavajte puštanje u okoliš i odlažite u skladu s lokalnim zakonima i propisima. NEŽELJENI UČINCI: nisu prijavljeni neželjeni učinci.
KLINIČKA KORIST: formula širokog spektra djelovanja bez aldehida, za dezinfekciju i čišćenje pribora i kirurških instrumenata te stomatoloških svrdla.
UPUTE KORAK PO KORAK
Prije početka:
1. Pročitajte upute za uporabu i sigurnosne informacije.
2.  Nosite rukavice, masku, zaštitne naočale i zaštitnu odjeću. Rabite samo u dobro prozračenim područjima.
Pripremanje otopine:
3. Ulijte u posudu 980 ml vode okolne temperature (sl. 1). 
4.  Dodajte 20 ml Zeta 1 Ultra kako biste dobili 1 litru razrijeđene otopine (sl. 2 i 3).
5. Promiješajte otopinu plastičnim štapićem (sl. 4).
Namakanje instrumenata:
6. Stavite instrumente u razrijeđenu otopinu i uvjerite se da su oni potpuno uronjeni (sl. 5_a).
7. Zatvorite posudu za razrjeđivanje (sl. 5_b).
8.  Ostavite namakati 60 minuta u statičnoj kupelji ili 30 minuta u zatvorenoj ultrazvučnoj kupelji na 35 °C (najviše 4 ciklusa koja se obavlja u istom danu) 

prema spektru djelovanja koji treba postići (ref. Tablica spektra djelovanja).
Isperite instrumente:
9.  Nakon naznačenog vremena izvadite instrumente iz otopine i temeljito ih isperite.
10. Zatvorite posudu.. Na kraju radnog dana ili nakon najviše 4 ciklusa prilikom uporabe ultrazvučne kupelji, temeljito operite posudu, zatim je dezinficirajte 
bezalkoholnim dezinficijensom i temeljito isperite tekućom vodom kako biste uklonili sve ostatke. Rabite rukavice. Pridržavajte se preporuka proizvođača posude 
o kompatibilnosti materijala, održavanju i obradi za ponovnu uporabu.
SPEKTAR DJELOVANJA (Ispitivanja su izvedena u uvjetima zaprljanosti)

STATIČNA KUPELJ*

2%  60’

Djelovanje (mikroorganizmi) Referentna norma
Baktericidno (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Djelotvorno na kvasce (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mikobaktericidno, uključujući tuberkulocidno (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidno (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAZVUČNA KUPELJ (35°C)

2%  30’ 

Baktericidno (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Djelotvorno na kvasce (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicidno (A. brasiliensis) EN 13624
Mikobaktericidno, uključujući tuberkulocidno (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidno (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericidno (EN 13727, EN 14561), Djelotvorno na kvasce (EN 13624, EN 14562), Ograničeno virucidno protiv HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes 
simplex i sve viruse ljudske i životinjske gripe (DVV/RKI, prEN 16777).
SKLADIŠTENJE I STABILNOST: proizvod skladištite čvrsto zatvoren na temperaturi od najviše 27 °C/80 °F, daleko od izravne svjetlosti, na hladnom i suhom 
mjestu. VAŽNA OBAVIJEST: bilo koja i bilo kada pružena informacija – uključujući i tijekom demonstracija – ni u kom slučaju ne zamjenjuje smjernice za uporabu. 
Rukovatelji moraju provjeriti i uvjeriti se da je proizvod prikladan za namjeravanu primjenu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu, uključujući i 
onu nanesenu trećim osobama, do koje je došlo zbog nepridržavanja uputa ili zbog neprikladne primjene i, u svakom slučaju, u granicama vrijednosti isporučenih 
proizvoda. Sve teške nesreće u vezi s medicinskom napravom treba prijaviti proizvođaču ili nadležnom tijelu. SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU

HU – RENDELTETÉS: Fertőtlenítő hatású tisztítószer orvosi eszközökhöz.
TERMÉK LEÍRÁSA: A Zeta 1 Ultra koncentrált, széles spektrumú fertőtlenítőszer, amely általános orvosi és sebészeti eszközök, ill. fúrók fertőtlenítésére és 
tisztítására szolgál.
KISZERELÉS: 1 l palack. ÖSSZETÉTEL: 100 g Zeta 1 Ultra tartalmaz 18 g 3-aminopropil-dodecil-1.3- propándiamint, 15 g alkil-benzil-dimetil ammónium-
kloridot, nemionos felületaktív anyagokat, kelátképző anyagokat, korróziós inhibitorokat, adalékanyagokat, segédanyagokat és 100 g-ra kiegészítve vizet.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A terméket fogászati vagy egészségügyi szakemberek használhatják, akik megfelelő tudással rendelkeznek az orvosi eszközök 
fertőtlenítésével kapcsolatosan. A termék általános orvosi és sebészeti eszközök, ill. fúrók fertőtlenítésére és tisztítására szolgál. A termék nem alkalmazható 
közvetlenül a betegeken.
ELLENJAVALLATOK: Nincsenek ismert ellenjavallatok. FIGYELMEZTETÉSEK: Ne nyelje le. Kerülje a közvetlen érintkezést a termékkel. Érintkezés esetén mossa le 
alaposan vízzel. Lenyelés és/vagy érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne keverje a Zeta 1 Ultra-t más tisztítószerekkel vagy fertőtlenítőkkel, különösen 
aldehideket (formaldehid, glutáraldehid, glioxál, stb.) tartalmazó termékekkel, amelyek rózsaszínű vagy sötétpiros csapadék képződését okozhatják. A termék 
ne érintkezzen citrátokkal, jodidokkal, nitrátokkal, permanganátokkal és peroxidokkal. Minden nap cserélje ki a fertőtlenítő oldatokat. Azonnal cserélje ki az 
oldatokat, ha látható szennyeződés (vér, nyál vagy szerves szövet) található benne és/vagy a fertőtlenítő oldat színe/illata megváltozik, mivel ez befolyásolhatja a 
fertőtlenítő hatást. A fel nem használt fertőtlenítő oldatok 7 napig maradnak stabilak, amennyiben lezárt műanyag (HDPE, GPPS, ABS, PP vagy PMMA) edényben, 
fénytől és hőtől védve tárolják. Azt javasoljuk, írja rá a következőket az edényekre: oldat típusa, tételszám, a termék lejárati ideje és az oldat elkészítésének dátuma. 
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Zeta 1 Ultra
IT - DESTINAZIONE D’USO: Disinfettante e detergente per dispositivi medici.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Zeta 1 Ultra è un disinfettante concentrato ad ampio spettro per la disinfezione e pulizia di strumenti ordinari, chirurgici e frese.
CONFEZIONAMENTO: Flacone da 1 litro. COMPOSIZIONE: 100 g di Zeta 1 Ultra contengono 18 g di 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiammina, 15 g di alchil-benzil-
dimetil ammonio cloruro, tensioattivi non ionici, agenti sequestranti, agenti inibenti di corrosione, additivi, ausiliari ed acqua q.b. a 100.
INDICAZIONI PER L’USO: Il prodotto è destinato ad essere utilizzato da un professionista del settore dentale o sanitario con competenze specifiche nel processo di 
disinfezione di dispositivi medici. Il prodotto è destinato alla disinfezione e detersione di strumenti ordinari, chirurgici e frese. Il prodotto non è destinato ad un uso 
diretto su paziente.
CONTROINDICAZIONI: Nessuna controindicazione conosciuta. AVVERTENZE: Non ingerire. Evitare il contatto diretto col prodotto. In caso di contatto lavare 
accuratamente con acqua. In caso di ingestione e/o contatto rivolgersi immediatamente a un centro antiveleni o a un medico. Non mescolare Zeta 1 Ultra con altri 
detergenti e disinfettanti, in particolar modo prodotti contenenti aldeidi (formaldeide, glutaraldeide, gliossale, etc.), in quanto potrebbero causare la formazione di 
precipitati di colore rosa o bordeaux. Evitare il contatto con citrati, ioduri, nitrati, permanganati, perossidi. Si raccomanda di sostituire ogni giorno le soluzioni disinfettanti 
usate. In caso di contaminazione visibile (sangue, saliva o tessuti organici) e/o alterazione di colore/odore della soluzione disinfettante occorre sostituirla immediatamente 
in quanto potrebbe interferire con la sua azione disinfettante. La soluzione disinfettante non utilizzata, se conservata in contenitore in plastica (HDPE, GPPS, ABS, PP e 
PMMA) chiuso, a riparo da luce e fonti di calore, è stabile per 7 giorni. Si consiglia di riportare sul contenitore della soluzione diluita: identificazione della soluzione, lotto, 
data di scadenza del prodotto e data di preparazione della soluzione. PRECAUZIONI: Disinfettare, pulire e sciacquare la vaschetta per diluizione prima di introdurre 
Zeta 1 Ultra. Chiudere la vaschetta di diluizione durante l’utilizzo. Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo. Zeta 1 Ultra potrebbe danneggiare strumenti in alluminio e 
componenti in PVC. Rispettare le avvertenze riguardanti la compatibilità del materiale, la manutenzione e il ricondizionamento del fabbricante degli strumenti. Indossare 
guanti, maschera, occhiali protettivi e indumenti da lavoro. Lavorare in ambiente ben aerato. Non disperdere nell’ambiente e smaltire in conformità alle norme locali. 
EFFETTI COLLATERALI: Non sono stati riscontrati effetti collaterali.
BENEFICIO CLINICO: Formula senza aldeide, ad ampio spettro per la disinfezione e la pulizia di strumenti ordinari, chirurgici e frese.
ISTRUZIONI PASSO PASSO
Operazioni preliminari:
1. Leggere le istruzioni d’uso e le informazioni di sicurezza.
2. Indossare guanti, maschera, occhiali protettivi e indumenti da lavoro. Lavorare in ambiente ben aerato.
Preparazione della soluzione:
3. Riempire una vaschetta di diluizione con 980 ml di acqua a temperatura ambiente (fig. 1). 
4.  Aggiungere 20 ml di Zeta 1 Ultra per ottenere 1 litro di soluzione diluita (fig. 2 e 3).
5. Mescolare la soluzione con un bastoncino di plastica (fig 4).
Immersione degli strumenti:
6. Immergere completamente gli strumenti nella soluzione diluita (fig 5_a).
7. Chiudere la vaschetta di diluizione (fig 5_b).
8.  Lasciare agire per 60’ in bagno statico, o per 30’ a 35° C in bagno ad ultrasuoni chiuso (max 4 cicli, da effettuarsi comunque entro la giornata di lavoro) in 

relazione allo spettro d’azione che si vuole ottenere (rif. Tabella spettro d’azione).
Risciacquare gli strumenti:
9. Al termine del tempo d’azione, rimuovere gli strumenti dal bagno di diluizione e risciacquarli accuratamente.
10. Chiudere la vaschetta. Al termine della giornata lavorativa o dopo max 4 cicli in caso di utilizzo in bagno ad ultrasuoni, si consiglia di lavare accuratamente la vaschetta, 
disinfettarla con disinfettanti non alcolici e successivamente sciacquarla accuratamente sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui. Si raccomanda di utilizzare i 
guanti. Rispettare le avvertenze riguardanti la compatibilità del materiale, la manutenzione e il ricondizionamento del fabbricante della vaschetta.
SPETTRO D’AZIONE (Test effettuati in condizioni di sporco)

BAGNO STATICO*

2%  60’

Efficacia (microrganismi) Norma di riferimento
Battericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Lieviticida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Micobattericida, incl. Tubercolicida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

BAGNO ULTRASUONI (35°C)

2%  30’ 

Battericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Lieviticida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicida (A. brasiliensis) EN 13624
Micobattericida, incl. Tubercolicida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: battericida (EN 13727, EN 14561), lieviticida (EN 13624, EN 14562), limitatamente virucida vs. HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex e tutti i virus 
influenzali umani e animali (DVV/RKI, prEN 16777).
STOCCAGGIO E STABILITA’: Stoccare il prodotto ben chiuso ad una temperatura max di 27°C/80°F, lontano da luce diretta in un ambiente fresco e asciutto. 
OSSERVAZIONI IMPORTANTI: Le eventuali informazioni rilasciate in qualunque modo, anche durante le dimostrazioni, non rappresentano deroga delle istruzioni d’uso. 
L’operatore è tenuto a controllare se il prodotto è idoneo all’applicazione prevista. L’Azienda non potrà essere ritenuta responsabile dei danni, anche di terzi, che siano 
conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni o dell’inidoneità all’applicazione e, comunque, nei limiti del valore dei prodotti forniti. Segnalare qualsiasi incidente 
grave verificatosi in relazione al Dispositivo Medico al fabbricante e all’autorità competente. SOLO PER USO PROFESSIONALE

EN - INTENDED USE: Disinfectant and cleaner for medical devices.
PRODUCT DESCRIPTION: Zeta 1 Ultra is a broad-spectrum concentrated disinfectant for disinfecting and cleaning ordinary and surgical instruments and burs.
PACKAGING: 1 l bottle. COMPOSITION: 100 g of Zeta 1 Ultra contain 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1.3- propanediamine, 15 g alkyl-benzyl-dimethyl ammonium 
chloride, non-ionic surfactants, sequestrants, corrosion inhibitors, additives, auxiliaries and water to 100 g.
DIRECTIONS FOR USE: The product is intended for use by dental or healthcare professionals with specific knowledge about the disinfection of medical devices. The 
product is intended for disinfecting and cleaning ordinary and surgical instruments and burs. The product is not to be used directly on patients. 

CONTRAINDICATIONS: No known contraindications. WARNINGS: Do not swallow. Avoid direct contact with the product. In case of contact, rinse thoroughly 
with water. If swallowed and/or in case of contact, seek medical advice immediately from a poisons centre or a doctor. Do not mix Zeta 1 Ultra with any other 
cleaners or disinfectants, in particular with products containing aldehydes (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.), which may cause the formation of pink 
or dark red precipitates. Avoid contact with citrates, iodides, nitrates, permanganates and peroxides. Replace disinfectant solutions every day. Replace solutions 
immediately if there is visible contamination (blood, saliva or organic tissue) and/or if the colour/odour of the disinfectant solution changes, as this may interfere 
with its disinfectant action. Unused disinfectant solutions will remain stable for 7 days if stored in a sealed plastic container (HDPE, GPPS, ABS, PP and PMMA) away 
from light and heat. It is recommended to label containers with: type of solution, batch, expiry date of the product and solution preparation date. PRECAUTIONS: 
Disinfect, clean and rinse the tray used for dilution before adding Zeta 1 Ultra. Close the dilution tray during use. Close the container after each use. Zeta 1 Ultra 
can damage aluminium instruments and PVC components. Observe the instrument manufacturer’s recommendations about material compatibility, maintenance 
and reconditioning. Wear gloves, a mask, safety glasses and protective clothing. Use only in well-ventilated areas. Avoid release to the environment. Dispose in 
accordance with local laws and regulations. ADVERSE EFFECTS: No adverse effects have been reported.
CLINICAL BENEFIT: Broad-spectrum aldehyde-free formula for disinfecting and cleaning ordinary and surgical instruments and burs.
STEP BY STEP INSTRUCTIONS
Before starting:
1. Read the instructions for use and safety information.
2. Wear gloves, a mask, safety glasses and protective clothing. Use only in well-ventilated areas.
Preparing the solution:
3. Fill a tray with 980 ml of ambient-temperature water (fig. 1). 
4. Add 20 ml of Zeta 1 Ultra to get 1 litre of diluted solution (fig. 2 and 3).
5. Stir the solution with a plastic rod (fig. 4).
Soaking the instruments:
6. Place the instruments into the diluted solution ensuring they are fully covered (fig. 5_a).
7. Close the dilution tray (fig. 5_b).
8.  Leave to soak for 60 minutes in a static bath or in a closed ultrasonic bath at 35°C for 30 minutes (4 cycles max., to be carried out on the same day) 

according to the spectrum of action to be obtained (re. Table of the spectrum of action).
Rinse the instruments:
9. After the specified time, remove the instruments from the solution and rinse thoroughly.
10. Close the tray. At the end of the working day or after a maximum of 4 cycles when using an ultrasonic bath, wash the tray thoroughly, then disinfect it with a 
non-alcohol disinfectant and rinse it thoroughly under running water to eliminate any residues. Use gloves. Observe the tray manufacturer’s recommendations 
about material compatibility, maintenance and reconditioning.
SPECTRUM OF ACTION (Tests carried out in dirty conditions)

STATIC BATH*

2%  60’

Efficacy (microorganisms) Reference standard
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Yeasticidal (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mycobactericidal, including Tuberculocidal (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRASONIC BATH (35°C)

2%  30’ 

Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Yeasticidal (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicidal (A. brasiliensis) EN 13624
Mycobactericidal, including Tuberculocidal activity (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidal (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bactericidal (EN 13727, EN 14561), Yeasticidal (EN 13624, EN 14562), Limited virucidal activity vs. HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex and all 
human and animal influenza viruses (DVV/RKI, prEN 16777).
STORAGE AND STABILITY: Store the product tightly closed at a maximum temperature of 27°C/80°F, away from direct light in a cool, dry place. IMPORTANT 
INFORMATION: Any information provided at any time, including during demonstrations, in no way replaces the directions for use. Operators must check to ensure 
the product is suitable for the intended application. The company can accept no liability for damage, including to third parties, resulting from failure to comply with 
the instructions or due to the unsuitability of the application and, in any case, within the limits of the value of the products supplied. All serious accidents occurring 
in relation to the Medical Device should be reported to the manufacturer or the competent authority. FOR PROFESSIONAL USE ONLY

FR - UTILISATION PRÉVUE : Désinfectant et nettoyant pour dispositifs médicaux.
DESCRIPTION DU PRODUIT : Le Zeta 1 Ultra est un désinfectant concentré à large spectre conçu pour la désinfection et le nettoyage des instruments et des 
fraises ordinaires et de chirurgie.
EMBALLAGE : Flacon de 1 l. COMPOSITION : 100 g de Zeta 1 Ultra contiennent 18 g de 3-aminopropyle-dodécyl-1.3- propanediamine, 15 g de chlorure d’alkyl-
benzyl-diméthyl ammonium, des agents de surface non ioniques, des séquestrants, des inhibiteurs de corrosion, des additifs, des adjuvants et de l’eau pour 100 g.
MODE D’EMPLOI : Le produit est prévu pour une utilisation par des professionnels dentaires ou de la santé possédant des connaissances spécifiques concernant 
la désinfection des dispositifs médicaux. Ce produit est prévu pour la désinfection et le nettoyage des instruments et fraises ordinaires et de chirurgie. Il n’est pas 
conçu pour être utilisé directement sur les patients.
CONTRE-INDICATIONS : Aucune contre-indication connue. AVERTISSEMENTS : Ne pas avaler. Éviter tout contact direct avec le produit. En cas de contact, rincer 
abondamment à l’eau. En cas de contact ou si le produit est avalé, consulter immédiatement un médecin ou un centre anti-poison. Ne mélanger le Zeta 1 Ultra à 
aucun autre nettoyant ou désinfectant, notamment des produits contenant des aldéhydes (formaldéhyde, glutaraldéhyde, glyoxal, etc.), qui peuvent provoquer 
la formation de précipitations roses ou rouge foncé. Éviter tout contact avec des citrates, iodides, nitrates, permanganates et peroxydes. Renouveler tous les jours 
les solutions désinfectantes. Remplacer immédiatement les solutions en cas de contamination visible (sang, salive ou tissu organique) et/ou de changement de 
couleur/d’odeur de la solution désinfectante, car cela peut interférer avec son action désinfectante. Les solutions désinfectantes inutilisées demeurent stables 
pendant 7 jours si elles sont stockées dans un contenant en plastique scellé (HDPE, GPPS, ABS, PP et PMMA) à l’abri de la lumière et de la chaleur. Il est recommandé 
d’étiqueter les contenants en indiquant : le type de solution, le lot, la date de péremption du produit et la date de préparation de la solution. PRÉCAUTIONS : 
Désinfecter, nettoyer et rincer le bac utilisé pour la dilution avant l’ajout de Zeta 1 Ultra. Fermer le bac utilisé pour la dilution pendant l’utilisation. Refermer le 
contenant après chaque utilisation. Zeta 1 Ultra peut endommager les instruments en aluminium et les pièces en PVC. Respecter les recommandations relatives à 
la compatibilité des matériaux, à la maintenance et au reconditionnement du fabricant des instruments. Porter des gants, un masque, des lunettes de sécurité et 
des vêtements de protection. Utiliser uniquement dans des lieux bien ventilés. Éviter tout rejet dans l’environnement et éliminer conformément aux lois en vigueur 
localement. EFFETS INDÉSIRABLES : Aucun effet indésirable n’a été signalé.
AVANTAGE CLINIQUE : Formule sans aldéhydes à large spectre pour la désinfection et le nettoyage des instruments et des fraises ordinaires et de chirurgie.
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES
Avant de commencer :
1. Lire les instructions d’utilisation et les informations de sécurité.

2.  Porter des gants, un masque, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection. Utiliser uniquement dans les zones bien ventilées.
Préparation de la solution :
3. Remplir un bac de 980 ml d’eau à température ambiante (fig. 1). 
4.  Ajouter 20 ml de Zeta 1 Ultra pour obtenir 1 litre de solution diluée (fig. 2 et 3).
5. Remuer la solution à l’aide d’une tige de plastique (fig. 4).
Trempage des instruments :
6. Placer les instruments dans la solution diluée en s’assurant de les immerger complètement (fig. 5_a).
7. Fermer le bac de dilution (fig. 5_b).
8.  Laisser tremper pendant 60 minutes dans un bain statique ou dans un bain ultrasonique fermé à 35°C pendant 30 minutes (4 cycles max., à 

effectuer le même jour) en fonction du spectre d’action recherché (voir le Tableau du spectre d’action).
Rinçage des instruments :
9.  Après le temps de trempage spécifié, retirer les instruments de la solution et rincer abondamment.
10. Fermer le bac. À la fin de la journée de travail ou après un maximum de 4 cycles en cas d’utilisation d’un bain ultrasonique, laver soigneusement le bac, 
puis le désinfecter à l’aide d’un désinfectant sans alcool et le rincer abondamment à l’eau claire afin d’éliminer tout résidu. Porter des gants. Respecter les 
recommandations du fabricant du bac relatives à la compatibilité des matériaux, à la maintenance et au reconditionnement.
SPECTRE D’ACTION (Tests effectués dans des conditions de saleté)

BAIN STATIQUE*

2%  60’

Efficacité (micro-organismes) Étalon de référence
Bactéricide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricide (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mycobactéricide, y compris tuberculocide (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucide (Poliovirus, Adénovirus, Norovirus, VIH, VHB, HVC) EN 14476

BAIN ULTRASONIQUE (35°C)

2%  30’ 

Bactéricide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricide (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fongicide (A. brasiliensis) EN 13624
Mycobactéricide, y compris l’activité tuberculocide (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucide (Poliovirus, Adénovirus, Norovirus, VIH, VHB, HVC) EN 14476

*1%  15’: Bactéricide (EN 13727, EN 14561), Levuricide (EN 13624, EN 14562), Activité virucide limitée contre VIH, VHB, HVC, Ebola, Herpès simplex et 
tous les grippaux et d’origine aviaire humains et animaux (DVV/RKI, prEN 16777).
STOCKAGE ET STABILITÉ : Stocker le produit hermétiquement fermé à une température maximum de 27°C/80°F, à l’abri de la lumière directe dans un endroit 
frais et sec. INFORMATION IMPORTANTE : Toute information fournie à un quelconque moment, y compris lors de démonstrations, ne remplace en aucune 
manière les instructions d’utilisation. Les utilisateurs doivent s’assurer que le produit convient à l’application prévue. La société décline toute responsabilité 
pour les dommages, y compris ceux occasionnés à des tiers, dûs au non-respect des instructions ou à l’inadéquation de l’application et, dans tous les cas, 
dans les limites de la valeur des produits fournis. Tout accident grave résultant de l’utilisation du dispositif médical doit être signalé au fabricant ou à l’autorité 
compétente. POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

ES - USO PREVISTO: Desinfección y limpieza de productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Zeta 1 Ultra es un desinfectante concentrado de amplio espectro para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos 
quirúrgicos y rotatorios.
ENVASE: Botella 1 l. COMPOSICIÓN: 100 g de Zeta 1 Ultra contienen 18 g de 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamina, 15 g de alquil-bencil-dimetil amonio 
cloruro, tensioactivos no iónicos, agentes secuestrantes, agentes inhibidores de corrosión, aditivos, coadyuvantes y agua suficiente hasta  alcanzar los 100 g.
INDICACIONES DE USO: El producto está destinado a ser utilizado por un profesional del sector dental o sanitario con habilidades específicas en el proceso de 
desinfección de productos sanitarios. El producto está destinado para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos y rotatorios. El producto 
no está destinado para ser usado directamente en el paciente.
CONTRAINDICACIONES: Ninguna contraindicación comprobada. ADVERTENCIAS: No ingerir. Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto, 
lávese abundantemente con agua. En caso de ingestión y/o contacto, póngase en contacto inmediatamente con un médico o un centro de información 
toxicológica.  No mezcle Zeta 1 Ultra con otros detergentes y desinfectantes y, en particular, con productos que contengan aldehídos (formaldehídos, 
glutaraldehídos, glioxal, etc.) y que puedan formar precipitados de color rosa o burdeos. Evite el contacto con citratos, yoduros, nitratos, permanganatos y 
peróxidos. Se recomienda reemplazar las soluciones desinfectantes usadas cada día. En caso de contaminación visible (sangre, saliva o tejidos orgánicos) y/o 
alteración del color/olor de la solución desinfectante, se debe reemplazar la solución de inmediato. La solución desinfectante que no se haya utilizado permanece 
estable 7 días si se almacena en un recipiente de plástico (HDPE, GPPS, ABS, PP y PMMA) cerrado, protegido de fuentes de luz y calor. Se aconseja anotar 
en el recipiente que contenga la solución diluida la identificación de la solución, el lote, la fecha de caducidad del producto y la fecha de preparación de la 
solución. PRECAUCIONES: Desinfecte, limpie y enjuague la cuba de dilución antes de verter Zeta 1 Ultra. Cierre la cuba de dilución durante su uso. Cierre el 
recipiente después de cada uso. Zeta 1 Ultra podría dañar los instrumentos de aluminio y los componentes de PVC. Respete las advertencias del fabricante 
sobre la compatibilidad de los materiales, el mantenimiento y el procesamiento de los instrumentos. Use guantes, mascara, gafas protectoras y ropa de trabajo. 
Trabaje en un ambiente correctamente ventilado. Evite la liberación del producto al medio ambiente y deséchelo conforme a la normativa local. EFECTOS 
SECUNDARIOS: No se han observado efectos secundarios.
BENEFICIO CLÍNICO: Formula sin aldehído, de amplio espectro para la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumentos quirúrgicos y rotatorios.
INSTRUCCIONES PASO A PASO
Operaciones preliminares:
1. Lea las instrucciones de uso y las informaciones de seguridad.
2. Use guantes, máscara, gafas protectoras y ropa de trabajo. Trabaje en un ambiente correctamente ventilado.
Preparación de la solución:
3. Rellene la cuba que contendrá la dilución con agua a temperatura ambiente (fig. 1). 
4. Añadir 20 ml de Zeta 1 Ultra para obtener 1 litro de solución diluida (fig. 2 y 3).
5. Mezcle la solución con una varilla de plástico (fig. 4).
Inmersión de los instrumentos:
6. Sumerja totalmente los instrumentos en la solución diluida (fig 5._a).
7. Cierre la cuba  de dilución (fig 5._b).
8.  Dejar a remojo durante 60 minutos en un baño estático, o bien en un baño de ultrasonidos cerrado a 35 °C durante 30 minutos (máx. 4 ciclos, 

todos ellos en el mismo día) de acuerdo con el espectro de acción que se desee (ver tabla de espectros de acción).
Enjuagar  los instrumentos:
9. Cuando haya terminado el tiempo de acción, retire los instrumentos de la cuba de dilución y enjuáguelos abundantemente.
10. Cierre la cuba. Al final de la jornada laboral o después de un máximo de 4 ciclos, en caso de haber usado el baño de ultrasonidos, se aconseja lavar la 

cuba cuidadosamente, desinfectarla con desinfectantes que no contengan alcohol y, finalmente, enjuagarla abundantemente bajo agua corriente para 
eliminar posibles residuos. Se aconseja utilizar guantes. Respete las advertencias del fabricante sobre la compatibilidad de materiales, el mantenimiento y 
el procesamiento de la cuba.
ESPECTRO DE ACCIÓN (Pruebas llevadas a cabo en presencia de suciedad)

BAÑO ESTÁTICO*

2%  60’

Eficacia (microorganismos) Norma de referencia
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Micobactericida, incluido Tuberculicida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, VIH, HBV, HCV) EN 14476

BAÑO DE ULTRASONIDOS (35°C)

2%  30’ 

Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levuricida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicida (A. brasiliensis) EN 13624
Micobactericida, incluido Tuberculicida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, VIH, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bactericida (EN 13727, EN 14561), Levuricida (EN 13624, EN 14562), Virucida de acción limitada contra VIH, HBV, HCV, Ébola, Herpes simplex y 
todos los virus de la gripe animal y humana (DVV/RKI, prEN 16777).
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD: Almacene el producto correctamente cerrado a una temperatura de no más de 27 °C/80 °F, lejos de la luz directa en un 
ambiente fresco y seco. OBSERVACIONES IMPORTANTES: Cualquier información adicional, transmitida incluso durante las demostraciones, no exime del 
cumplimiento de las instrucciones de uso. El operador tiene la obligación de verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La empresa no 
podrá hacerse responsable de los daños, incluso a terceros, causados por el incumplimiento de las instrucciones o la falta de idoneidad en su aplicación, que en 
cualquier caso sería dentro de los límites del valor de los productos suministrados. Señalar al fabricante y a la autoridad competente cualquier incidente grave 
observado en relación con el dispositivo médico. SOLO PARA USO PROFESIONAL

DE - VERWENDUNGSZWECK: Desinfektions- und Reinigungsmittel für Medizinprodukte.
PRODUKTBESCHREIBUNG: Zeta 1 Ultra ist ein konzentriertes Breitspektrum-Desinfektionsmittel für die Desinfektion und Reinigung von medizinischen, 
chirurgischen Instrumenten und Fräsen.
PACKUNG: 1-l-Flasche. ZUSAMMENSETZUNG: 100 g Zeta 1 Ultra enthalten 18 g 3-Aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiamin, 15 g Alkyl-benzyl-dimethyl-
ammoniumchlorid, nicht-ionische Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren, Additive, Hilfsstoffe und Wasser in der erforderlichen Menge bis 100.
GEBRAUCHSHINWEISE: Das Produkt ist für die Verwendung durch professionelle Fachkräfte im zahnmedizinischen oder gesundheitlichen Bereich 
mit spezifischen Kompetenzen für den Desinfektionsprozess von Medizinprodukten bestimmt. Das Produkt ist für die Desinfektion und Reinigung von 
medizinischen und chirurgischen Instrumenten sowie Fräsen bestimmt. Das Produkt ist nicht für die direkte Verwendung am Patienten bestimmt.
KONTRAINDIKATIONEN: Es sind keine Kontraindikationen bekannt. WARNHINWEISE: Nicht verschlucken. Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Bei 
Berührung sorgfältig mit Wasser abwaschen. Bei Verschlucken und/oder Kontakt, sich sofort an ein Giftinformationszentrum oder an einen Arzt wenden. Zeta 
1 Ultra nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen, insbesondere mit aldehydhaltigen Produkten (Formaldehyd, Glutaraldehyd, Glyoxal 
usw.), da dies zu rosafarbenen bis braunen Verfärbungen und Abscheidungen führen könnte. Den Kontakt mit Citraten, Iodiden, Nitraten, Permanganaten und 
Wasserstoffperoxiden vermeiden. Es wird empfohlen, die verwendeten Desinfektionslösungen jeden Tag auszuwechseln. Bei einer sichtbaren Kontamination 
(Blut, Spucke oder organische Gewebe) bzw. Farb-/Geruchsveränderung der Desinfektionslösung muss diese sofort ausgewechselt werden, da sie ihre 
desinfizierende Wirkung beeinträchtigen könnte. Nicht verwendete Desinfektionslösung ist bei Aufbewahrung in einem geschlossenen Plastikbehälter (HDPE, 
GPPS, ABS, PP und PMMA), vor Licht und Wärmequellen geschützt, 7 Tage lang stabil. Es wird empfohlen, auf dem Behälter der verdünnten Lösung folgende 
Angaben zu vermerken: Kennzeichnung der Lösung, Charge, Verfallsdatum des Produkts und Zubereitungsdatum der Lösung. SICHERHEITSMASSNAHMEN: 
Den Behälter zur Verdünnung vor dem Einfüllen von Zeta 1 Ultra desinfizieren, reinigen und ausspülen. Den Behälter zur Verdünnung während des Gebrauchs 
schließen. Den Behälter nach jedem Gebrauch schließen. Zeta 1 Ultra könnte Instrumente aus Aluminium und Komponenten aus PVC beschädigen. Die 
Hinweise des Instrumentenherstellers zur Kompatibilität des Materials, der Instandhaltung und Aufbereitung beachten. Schutzhandschuhe, -maske, -brille 
und Arbeitskleidung tragen. In gut belüfteten Räumen arbeiten. Immer vorschriftsgemäß entsorgen. NEBENWIRKUNGEN: Es wurden keine Nebenwirkungen 
festgestellt.
KLINISCHER NUTZEN: Aldehydfreie Formel mit breitem Wirkungsspektrum für die Desinfektion und Reinigung von medizinischen und chirurgischen 
Instrumenten sowie Fräsen.
ANLEITUNG SCHRITT FÜR SCHRITT
Vorbereitende Schritte:
1. Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise lesen.
2. Schutzhandschuhe, -maske, -brille und Arbeitskleidung tragen. In gut belüfteten Räumen arbeiten.
Vorbereitung der Lösung:
3. Einen Verdünnungsbehälter mit 980 ml Wasser in Raumtemperatur füllen (Abb. 1).
4.  20 ml Zeta 1 Ultra hinzufügen, um 1 Liter verdünnte Lösung zu erhalten (Ann. 2 und 3).
5. Die Lösung mit einem Plastikstäbchen umrühren (Abb. 4).
Eintauchen der Instrumente:
6. Die Instrumente vollständig in die verdünnte Lösung eintauchen (Abb. 5_a).
7. Den Verdünnungsbehälter schließen (Abb. 5_b).
8.  60’ im statischen Bad oder 30’ bei 35 °C im geschlossenen Ultraschallbad ja nach dem zu erreichenden Wirkspektrum (siehe Tabelle Wirkspektrum) einwirken 

lassen (max. 4 Zyklen, die in jedem Fall innerhalb eines Arbeitstages durchzuführen sind).
Spülen der Instrumente:
9. Nach der Einwirkzeit die Instrumente aus dem Verdünnungsbad nehmen und sorgfältig nachspülen.
10. Den Behälter schließen. Am Ende des Arbeitstages oder nach max. 4 Zyklen bei Verwendung im Ultraschallbad wird empfohlen, den Behälter sorgfältig 
auszuwaschen, mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln zu desinfizieren und anschließend gründlich unter fließendem Wasser auszuspülen, um eventuelle 
Rückstände zu beseitigen. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen. Die Hinweise des Behälterherstellers zur Kompatibilität des Materials, der Instandhaltung 
und Aufbereitung beachten.
WIRKUNGSSPEKTRUM (Tests in verschmutzter Umgebung)

STATISCHES BAD*

2%  60’

Effizienz (Mikroorganismen) Bezugsnorm
Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levurozid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mykobakterizid einschl. tuberkulozid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Viruzid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRASCHALLBAD (35°C)

2%  30’ 

Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Levurozid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungizid (A. brasiliensis) EN 13624
Mykobakterizid einschl. tuberkulozid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Viruzid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bakterizid (EN 13727, EN 14561), Levurozid (EN 13624, EN 14562), Begrenzt viruzid gegen HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex und aller 
menschlichen und tierischen Influenzaviren (DVV/RKI, prEN 16777).
LAGERUNG UND HALTBARKEIT: Das gut verschlossene Produkt bei einer Höchsttemperatur von 27°C/80°F in einem kühlen, trockenen Raum lagern. Von 
direktem Licht fernhalten. WICHTIGE HINWEISE: Die Informationen, die eventuell auf andere Weise, auch bei Vorführungen, gegeben werden, stellen 
keine Abweichungen von der Gebrauchsanleitung dar. Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Das 
Unternehmen haftet nicht für Schäden, auch gegenüber Dritten, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder Nichteignung zur Anwendung entstehen, und 
in jedem Fall im Rahmen des Wertes der gelieferten Produkte. Jeder schwere Unfall, der sich bezüglich des Medizinprodukts ereignet, ist dem Hersteller und der 
zuständigen Behörde zu melden. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

PT - UTILIZAÇÃO PREVISTA: Desinfetante e detergente para dispositivos médicos.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Zeta 1 Ultra é um desinfetante concentrado de amplo espectro para a desinfeção e limpeza de instrumentos comuns, cirúrgicos 
e brocas.
EMBALAGEM: Garrafa de 1 litro. COMPOSIÇÃO: 100 g de Zeta 1 Ultra contêm 18 g de 3-aminopropil dodecil-1,3-propanodiamina, 15 g de Cloreto de alquilo-
benzil-dimetil amónio, tensioativos não-iónicos, sequestrantes, agentes inibidores de corrosão, aditivos, auxiliares e água q.b. a 100.
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: O produto destina-se a ser utilizado por um profissional do setor dentário ou da saúde com competências específicas no processo de 
desinfeção de dispositivos médicos. O produto destina-se à desinfeção e lavagem de instrumentos comuns, cirúrgicos e brocas.
O produto não se destina a uma utilização direta no paciente.
CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma contraindicação conhecida. ADVERTÊNCIAS: Não ingerir. Evitar o contacto direto com o produto. Em caso de contacto, lavar 
cuidadosamente com água. Em caso de ingestão e/ou contacto, dirigir-se imediatamente a um centro antiveneno ou a um médico. Não misturar Zeta 1 Ultra 
com outros detergentes e desinfetantes, especialmente produtos que contenham aldeídos (formaldeído, glutaraldeído, glioxal, etc.), passíveis de causar a 
formação de precipitados de cor rosa ou bordeaux. Evitar o contacto com citratos, iodetos, nitratos, permanganatos, peróxidos. Recomenda-se a substituição das 
soluções desinfetantes todos os dias. Em caso de contaminação visível (sangue, saliva ou tecidos orgânicos) e/ou alteração de cor/cheiro da solução desinfetante, 
é necessário substituir imediatamente a solução, uma vez que isto pode interferir com a ação desinfetante. A solução desinfetante não utilizada, se for conservada 
num recipiente de plástico fechado (HDPE, GPPS, ABS, PP e PMMA), protegido da luz e de fontes de calor, é estável por 7 dias. É recomendável indicar no 
recipiente da solução diluída: a identificação da solução, o lote, a data de validade do produto e a data de preparação da solução. PRECAUÇÕES: Desinfetar, 
limpar e enxaguar o recipiente utilizado para diluição antes de introduzir o Zeta 1 Ultra. Fechar o recipiente para diluição durante a utilização. Fechar o recipiente 
após cada utilização. O Zeta 1 Ultra pode danificar instrumentos de alumínio e componentes em PVC. Respeitar as advertências do fabricante dos instrumentos 
relativas à compatibilidade, manutenção e acondicionamento do material. Usar luvas, máscara, óculos de proteção e vestuário de trabalho. Utilizar apenas em 
áreas bem ventiladas. Não libertar o produto no ambiente. Eliminar em conformidade com a legislação e os regulamentos locais. EFEITOS SECUNDÁRIOS: Não 
foram detetados efeitos secundários.
BENEFÍCIO CLÍNICO: Fórmula sem aldeído de amplo espectro para a desinfeção e limpeza de instrumentos comuns, cirúrgicos e brocas.
INSTRUÇÕES PASSO A PASSO
Operações preliminares:
1. Ler as instruções de utilização e as informações de segurança.
2. Utilizar luvas, máscara, óculos de proteção e vestuário de trabalho. Trabalhar num ambiente bem ventilado.
Preparação da solução:
3. Encher um recipiente de diluição com 980 ml de água à temperatura ambiente (fig. 1)
4.  Adicionar 20 ml de Zeta 1 Ultra para obter 1 litro de solução diluída (fig. 2 e 3).
5. Misturar a solução com uma vareta de plástico (fig. 4).
Imersão dos instrumentos:
6. Mergulhar completamente os instrumentos na solução diluída (fig 5_a).
7. Fechar o recipiente de diluição (fig 5_b).
8.  Deixar agir durante 60’ em banho estático ou durante 30’ a 35 °C em banho de ultrassons fechado (máx. 4 ciclos, a efetuar durante o dia de trabalho), 

de acordo com o espectro de ação a obter (consultar Tabela do espectro de ação).
Enxaguar os instrumentos:
9. No final do tempo de atuação, remover os instrumentos do banho de diluição e enxaguá-los cuidadosamente.
10. Fechar o recipiente. No final do dia de trabalho ou após no máx. 4 ciclos em caso de utilização em banho de ultrassons, recomenda-se lavar cuidadosamente 
o recipiente, desinfetá-lo com desinfetantes não alcoólicos e, em seguida, enxaguá-lo cuidadosamente sob água corrente para eliminar eventuais resíduos. 
Recomenda-se a utilização de luvas. Respeitar as advertências do fabricante do recipiente relativas à compatibilidade do material, à manutenção e ao 
recondicionamento.
ESPECTRO DE AÇÃO (Ensaios efetuados em condições de sujidade)

BANHO ESTÁTICO*

2%  60’

Eficácia (microrganismos) Norma de referência
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Leveduricida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Micobactericida, incl. tuberculocida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovírus, Adenovírus, Norovírus, VIH, VHB, VHC) EN 14476

BANHO DE ULTRASSONS (35°C)

2%  30’ 

Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Leveduricida (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicida (A. brasiliensis) EN 13624
Micobactericida, incl. tuberculocida (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucida (Poliovírus, Adenovírus, Norovírus, VIH, VHB, VHC) EN 14476

*1%  15’: Bactericida (EN 13727, EN 14561), Leveduricida (EN 13624, EN 14562), Atividade virucida limitada contra VIH, VHB, VHC, Ébola, Herpes simplex 
e todos os vírus da gripe humanos e animais (DVV/RKI, prEN 16777).
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE: Armazenar o produto bem fechado a uma temperatura máx. de 27 °C/80 °F, afastado da luz direta e num ambiente fresco 
e seco. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Eventuais informações emitidas de qualquer forma, mesmo durante as demonstrações, não constituem uma derrogação 
das instruções de utilização. O operador deve verificar se o produto é adequado para a aplicação prevista. A empresa não se responsabiliza por danos, incluindo 
de terceiros, que sejam consequência do incumprimento das instruções ou da idoneidade da aplicação e, de qualquer forma, dentro dos limites do valor dos 
produtos fornecidos. Comunicar qualquer acidente grave que se verifique com o dispositivo médico ao fabricante e às autoridades competentes. EXCLUSIVO 

PARA USO PROFISSIONAL
NL - BEOOGD GEBRUIK: Desinfectie- en reinigingsmiddel voor medische apparatuur.
PRODUCTBESCHRIJVING: Zeta 1 Ultra is een geconcentreerd desinfectiemiddel met breed werkingsspectrum voor het desinfecteren en reinigen van normale 
en chirurgische instrumenten en boortjes.
VERPAKKING: Fles van 1 liter. SAMENSTELLING: 100 g Zeta 1 Ultra bevat 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1.3- propanediamine, 15 g alkyl-benzyl-
dimethylammoniumchloride, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, sequestranten, corrosieremmers, additieven, hulpstoffen en water tot 100 g.
GEBRUIKSAANWIJZING: Het product is bedoeld voor gebruik door tandheelkundig of medisch personeel met specifieke kennis over desinfecteren van medische 
apparatuur. Het product is bedoeld voor het desinfecteren en reinigen van normale en chirurgische instrumenten en boortjes. Het product mag niet rechtstreeks 
op patiënten worden toegepast.
CONTRA-INDICATIES: Geen bekende contra-indicaties WAARSCHUWINGEN: Niet inslikken. Rechtstreeks contact met het product vermijden Bij contact 
zorgvuldig met water reinigen. Bij inslikken en/of bij contact onmiddellijk medisch advies inwinnen bij een vergiftingscentrum of een arts. Zeta 1 Ultra mag niet 
met andere reinigings- of desinfectiemiddelen worden gemengd, in het bijzonder niet met producten die aldehyden bevatten (formaldehyde, glutaraldehyde, 
glyoxaal, enz.), waarbij roze of donkerrood bezinksel kan ontstaan. Vermijd contact met citraten, jodiden, nitraten, permanganaten en peroxides. Vervang de 
desinfecterende oplossing dagelijks. Vervang de oplossing onmiddellijk als er verontreinigingen te zien zijn (bloed, speeksel of organisch weefsel) en/of als 
de kleur en/of reuk van de desinfecterende oplossing verandert, omdat hierdoor de desinfecterende werking kan verminderen. Ongebruikte desinfecterende 
oplossing blijft 7 dagenlang stabiel indien deze donker, op een koele plaats en in een afgesloten plastic container (HDPE, GPPS, ABS, PP en PMMA) wordt bewaard. 
Aanbevolen wordt de containers van een etiket te voorzien waarop vermeld staat: type oplossing, batchnummer, verloopdatum van het product en datum waarop 
de oplossing is bereid. VOORZORGSMAATREGELEN: Desinfecteer, reinig en spoel de voor de oplossing gebruikte bak voordat u Zeta 1 Ultra toevoegt. Sluit de bak 
met de oplossing af tijdens gebruik. Sluit de container na elk gebruik. Zeta 1 Ultra kan aluminium instrumenten en pvc onderdelen beschadigen. Houd u aan de 
aanbevelingen van de fabrikant van de instrumenten met betrekking tot compatibiliteit van materialen, onderhoud en reconditionering. Draag handschoenen, 
een mondkapje, een veiligheidsbril en werkkleding. Gebruik het product uitsluitend in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat het product niet in het milieu komt. 
Voer het product af volgens de plaatselijke wetten en voorschriften. NADELIGE EFFECTEN: Er zijn geen nadelige effecten gerapporteerd.
KLINISCHE VOORDELEN: Breedspectrum aldehydevrije formule voor het desinfecteren en reinigen van normale en chirurgische instrumenten en boortjes.
STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES
Voordat u begint:
1. Lees de instructies en de veiligheidsinformatie.
2.  Draag handschoenen, een mondkapje, een veiligheidsbril en beschermende kleding. Gebruik uitsluitend in een goed geventileerde ruimte.
De oplossing voorbereiden:
3. Vul een bak met 980 ml water op kamertemperatuur (afb.1). 
4. Voeg 20 ml Zeta 1 Ultra toe om 1 liter verdunde oplossing te krijgen (afb. 2 en 3).
5. Roer de oplossing met een plastic staaf (afb. 4).
Instrumenten onderdompelen:
6. Plaats de instrumenten in de verdunde oplossing en let erop, dat deze volledig ondergedompeld zijn (afb. 5_a).
7. Sluit de bak met de oplossing af (afb. 5_b).
8.  Laat gedurende 60 minuten in een stilstaand bad inweken of gedurende 30 minuten in een gesloten ultrasoon bad bij 35 °C (maximaal 4 cycli per 

dag), afhankelijk van het gewenste actiespectrum (zie tabel met actiespectra).
Instrumenten spoelen:
9.  Haal de instrumenten na de opgegeven tijd uit de oplossing en spoel ze zorgvuldig af.
10. Sluit de bak. Aan het eind van de dag of na maximaal 4 cycli bij gebruik van een ultrasoon bad: was de bak zorgvuldig af, desinfecteer deze met een niet-
alcoholhoudend desinfectiemiddel en spoel de bak zorgvuldig onder stromend water af om eventuele residuen te verwijderen. Draag handschoenen. Houd u aan 
de aanbevelingen van de fabrikant van de bak met betrekking tot compatibiliteit van materialen, onderhoud en reconditionering.
WERKINGSGEBIED (Onder vuile omstandigheden uitgevoerde tests)

STATISCH BAD*

2%  60’

Effectiviteit (micro-organismen) Referentienorm
Bacteriedodend (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Gistdodend (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mycobacteriedodend, inclusief tuberculocidale (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdodend (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRASOON BAD (35°C)

2%  30’ 

Bacteriedodend (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Gistdodend (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Schimmeldodend (A. brasiliensis) EN 13624
Mycobacteriedodend, inclusief tuberculocidale (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdodend (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bacteriedodend (EN 13727, EN 14561), Gistdodend (EN 13624, EN 14562), Beperkte virusdodende activiteit tegen HIV, HBV, HCV, Ebolavirus, 
Herpes simplex en alle menselijke en dierlijke influenzavirussen (DVV/RKI, prEN 16777).
OPSLAG EN STABILITEIT: Sla het product goed afgesloten, in het donker en op een koele, droge plaats op bij een temperatuur van maximaal 27 °C.
BELANGRIJKE INFORMATIE: Informatie op enig tijdstip gegeven, ook tijdens demonstraties, is op geen enkele manier een vervanging van de 
gebruiksaanwijzing. Gebruikers moeten zich ervan vergewissen dat het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Het bedrijf kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade, inclusief schade aan derden, als gevolg van gebruik van het product als dit niet volgens de gebruiksaanwijzing gebeurt, of als gevolg 
van de ongeschiktheid van de toepassing. In geen geval kan de aansprakelijkheid groter zijn dan de waarde van de geleverde producten. Alle ernstige ongevallen 
met betrekking tot het Medische Hulpmiddel moeten aan de fabrikant of de bevoegde autoriteit worden gerapporteerd. UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK

FI - KÄYTTÖTARKOITUS: Lääkintälaitteiden desinfiointi- ja puhdistusaine.
TUOTEKUVAUS: Zeta 1 Ultra on laajavaikutteinen desinfiointiainetiiviste tavanomaisten ja kirurgisten välineiden desinfioimiseen ja puhdistamiseen.
PAKKAUS: 1 l pullo. KOOSTUMUS: 100 g Zeta 1 Ultraa sisältää 18 g 3-aminopropyyli-lauryyli-1.3-propaanidiamiinia, 15 g alkyyli-bentsyyli-
dimetyyliammoniumkloridia, ionittomia pinta-aktiivisia aineita, kompleksinmuodostajia, syöpymistä estäviä aineita, lisäaineita, apuaineita sekä vettä.
KÄYTTÖOHJEET: Tuote on tarkoitettu sellaisten hammas- tai terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, joilla on riittävästi tietoa lääkintälaitteiden 
desinfioimisesta. Tuote on tarkoitettu tavanomaisten ja kirurgisten välineiden desinfioimiseen ja puhdistamiseen. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
suoraan potilaisiin.
KONTRAINDIKAATIOT: Ei tiedossa olevia kontraindikaatioita. VAROITUKSET: Älä niele. Vältä suoraa kosketusta tuotteeseen. Mikäli tuotetta joutuu iholle, 
huuhtele huolellisesti vedellä. Mikäli tuotetta on nielty ja/tai joutunut iholle, ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai hakeudu lääkärin hoitoon. 
Älä sekoita Zeta 1 Ultraa mihinkään muuhun puhdistus- tai desinfiointiaineeseen, etenkään tuotteisiin, jotka sisältävät aldehydejä (formaldehydi, glutaraldehydi, 
glyoksaali jne.), jotka voivat aiheuttaa vaaleanpunaisia tai tummanpunaisia saostumia. Vältä kosketusta sitraattien, jodidien, nitraattien, permanganaattien 
ja peroksidien kanssa. Vaihda desinfiointiliuokset päivittäin. Vaihda desinfiointiliuokset välittömästi, mikäli havaittavissa on kontaminaatiota (veri, sylki, 

orgaaninen kudos) ja/tai desinfiointiliuoksen väri/haju muuttuu, sillä tämä voi haitata desinfiointiaineen toimintaa. Käyttämättömät desinfiointiliuokset säilyvät 
käyttökelpoisena 7 päivää, jos niitä säilytetään suljetussa muovisäiliössä (HDPE, GPPS, ABS, PP ja PMMA) valolta ja kuumuudelta suojattuina. Suosittelemme 
merkitsemään säiliöihin liuoksen tyypin, erän, tuotteen vanhenemispäivän sekä liuoksen valmistuspäivän. VAROTOIMENPITEET: Desinfioi, puhdista ja huuhtele 
laimennukseen käytettävä alusta ennen Zeta 1 Ultran lisäämistä. Sulje laimennusalusta käytön aikana. Sulje säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Zeta 1 Ultra voi 
vahingoittaa alumiinivälineitä ja PVC-osia. Tutustu välinevalmistajan suosituksiin materiaalin yhteensopivuudesta, huollosta ja kunnostamisesta. Käytä käsineitä, 
naamiota, suojalaseja sekä suojavaatteita. Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Vältä vapauttamista ympäristöön. Hävitä paikallisten lakien ja määräysten 
mukaisesti. HAITTAVAIKUTUKSET: Haittavaikutuksia ei ole ilmoitettu.
KLIININEN HYÖTY: Laajavaikutteinen aldehyditön desinfiointiaine tavanomaisten ja kirurgisten välineiden desinfioimiseen ja puhdistamiseen.
YKSITYISKOHTAISET OHJEET
Ennen aloittamista:
1. Lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot.
2.  Käytä käsineitä, naamiota, suojalaseja sekä suojavaatteita. Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Liuoksen valmistaminen:
3. Lisää alustalle 980 ml huoneenlämpöistä vettä (kuva 1). 
4.  Lisää 20 ml Zeta 1 Ultraa saadaksesi yhden litran laimennettua seosta (kuvat 2 ja 3).
5. Sekoita liuosta muovitikulla (kuva 4).
Välineiden liottaminen:
6. Aseta välineet laimennettuun liuokseen ja varmista, että ne ovat täysin peittyneet (kuva 5_a).
7. Sulje laimennusalusta (kuva 5_b).
8.  Anna liota 60 minuuttia staattisessa hauteessa tai 30 minuuttia suljetussa ultraäänihauteessa 35 °C:ssa (enintään neljä sykliä, jotka on suoritettava 

saman päivän aikana) saavutettavan toimintaspektrin mukaisesti (katso lisätietoja toimintaspektritaulukosta).
Välineiden huuhteleminen:
9.  Ota välineet pois liuoksesta määritetyn ajan jälkeen ja huuhtele huolellisesti.
10. Sulje alusta. Pese alusta huolellisesti, desinfioi se alkoholittomalla desinfiointiaineella ja poista mahdolliset jäämät huuhtelemalla se huolellisesti juoksevan 
veden alla työpäivän jälkeen tai viimeistään neljän syklin jälkeen käyttäessäsi ultraäänihaudetta. Käytä käsineitä. Tutustu alustan valmistajan suosituksiin 
materiaalin yhteensopivuudesta, huollosta ja kunnostamisesta.
TOIMINTASPEKTRI (Testit suoritettu likaisissa olosuhteissa)

STAATTINEN HAUDE*

2%  60’

Tehokkuus (mikro-organismit) Viitekehys
Bakteereja tappava (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Hiivan tappava (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mykobakteerinen, mukaan lukien tuberkulosidinen (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Viruksinen (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAÄÄNIHAUDE (35°C)

2%  30’ 

Bakteereja tappava (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Hiivan tappava (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Sienet tappava (A. brasiliensis) EN 13624
Mykobakteerinen, mukaan lukien tuberkulosidinen (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Viruksinen (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bakteereja tappava (EN 13727, EN 14561), Hiivan tappava (EN 13624, EN 14562), Rajoitettu viruksinen teho vs. HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes 
simplex ja mukaan kaikki ihmisten ja eläinten influenssavirukset (DVV/RKI, prEN 16777).
SÄILYTYS JA VAKAUS: Säilytä tuote tiukasti suljettuna enintään 27 °C/80 °F lämpötilassa viileässä ja kuivassa paikassa valolta suojattuna. TÄRKEITÄ TIETOJA: 
Tiedot, jotka on esitetty milloin tahansa, mukaan lukien havaintoesitysten aikana esitettävät tiedot, eivät korvaa käyttöohjeita millään tapaa. Käyttäjien 
on varmistettava tuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Yhtiö ei voi ottaa vastuuta vahingoista, mukaan lukien kolmansille osapuolille 
aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai käyttötarkoituksen sopimattomuudesta, ja vastuutilanteissa enintään 
toimitettujen tuotteiden arvoon asti. Kaikki lääkintälaitteeseen liittyvät vakavat onnettomuudet on ilmoitettava valmistajalle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. 
AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN

EL - ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Απολυμαντικό και καθαριστικό για ιατροτεχνολογικές συσκευές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το Zeta 1 Ultra είναι ένα πυκνό απολυμαντικό ευρέος φάσματος για την απολύμανση και καθαρισμό συνηθισμένων και χειρουργικών 
οργάνων και τροχών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλη 1 λίτρου. ΣΥΝΘΕΣΗ: 100 γρ. Zeta 1 Ultra περιέχουν 18 γρ. 3-αμινοπροπυλ-δωδεκυλ-1.3- προπανοδιαμίνη, 15 γρ. χλωριούχο αλκυλ-βενζυλ-
διμεθυλ αμμώνιο, μη ιονικά επιφανειοδραστικά, δεσμευτές, αναστολείς διάβρωσης, πρόσθετα, βοηθητικά και νερό μέχρι 100 γρ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες στον χώρο της οδοντιατρικής ή περίθαλψης υγείας με ειδικές γνώσεις για την απολύμανση 
ιατροτεχνολογικών συσκευών. Το προϊόν προορίζεται για την απολύμανση και καθαρισμό συνηθισμένων και χειρουργικών οργάνων και τροχών. Το προϊόν αυτό δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί απευθείας στους ασθενείς.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αντένδειξη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην καταπιείτε. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το προϊόν. Σε περίπτωση επαφής, 
ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ή/και σε περίπτωση επαφής, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή από κέντρο δηλητηριάσεων ή 
γιατρό. Μην αναμείξετε το Zeta 1 Ultra με οποιαδήποτε άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά, συγκεκριμένα με προϊόντα που περιέχουν αλδεΰδες (φορμαλδεΰδη, 
γλουταραλδεΰδη, γλυοξάλη, κτλ.), οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τον σχηματισμό ροζ ή σκούρων κόκκινων ιζημάτων. Αποφύγετε την επαφή με κιτρικά, 
ιωδιούχα, νιτρικά, υπερμαγγανικά και υπεροξείδια. Να αντικαθιστάτε τα απολυμαντικά διαλύματα κάθε ημέρα. Αντικαταστήστε αμέσως τα διαλύματα εάν 
υπάρχει ορατή μόλυνση (αίμα, σίελος ή οργανικός ιστός) ή/και εάν το χρώμα/οσμή του απολυμαντικού διαλύματος αλλάξει, επειδή αυτό μπορεί να παρέμβει 
με την απολυμαντική δράση. Τα αχρησιμοποίητα απολυμαντικά διαλύματα θα παραμείνουν σταθερά για 7 ημέρες εάν αποθηκευτούν σε σφραγισμένο πλαστικό 
περιέκτη (HDPE, GPPS, ABS, PP και PMMA) μακριά από φως και θερμότητα. Συνιστάται η επισήμανση των περιεκτών με τις εξής πληροφορίες: τύπος διαλύματος, 
παρτίδα, ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ημερομηνία προετοιμασίας του διαλύματος. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Απολυμάνετε, καθαρίστε και ξεπλύνετε το δίσκο που 
χρησιμοποιείται για την αραίωση πριν προσθέσετε το Zeta 1 Ultra. Κλείστε το δίσκο αραίωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κλείστε τον περιέκτη μετά από κάθε 
χρήση. Το Zeta 1 Ultra μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αλουμινένια όργανα και εξαρτήματα από PVC. Τηρήστε τις συστάσεις του παρασκευαστή του οργάνου για τη 
συμβατότητα υλικών, τη συντήρηση και τη γενική επισκευή. Φοράτε γάντια, μάσκα, γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό. Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά 
αεριζόμενους χώρους. Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον και διαθέστε σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν έχει αναφερθεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.
ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ: Σύνθεση ευρέος φάσματος, χωρίς αλδεΰδη, για την απολύμανση και καθαρισμό συνηθισμένων και χειρουργικών οργάνων και τροχών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
Πριν ξεκινήσετε:
1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες για την ασφάλεια.
2.  Φοράτε γάντια, μάσκα, γυαλιά ασφάλειας και προστατευτικό ρουχισμό. Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Προετοιμασία του διαλύματος:

3. Γεμίστε ένα δίσκο με 980 ml νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (εικ. 1). 
4.  Προσθέστε 20 ml Zeta 1 Ultra για να παρασκευάσετε 1 λίτρο αραιωμένο διάλυμα (εικ. 2 και 3).
5. Αναδεύστε το διάλυμα με μια πλαστική ράβδο (εικ. 4).
Διαπότιση των οργάνων:
6. Τοποθετήστε τα όργανα στο αραιωμένο διάλυμα εξασφαλίζοντας ότι έχουν καλυφθεί πλήρως (εικ. 5_a).
7. Κλείστε το δίσκο αραίωσης (εικ. 5_b).
8.  Αφήστε να διαποτιστεί για 60 λεπτά σε στατικό λουτρό ή σε κλειστό λουτρό υπερήχων στους 35°C για 30 λεπτά (4 κύκλοι το μέγιστο, για διεξαγωγή την 

ίδια ημέρα) σύμφωνα με το φάσμα δράσης που θέλετε να επιτευχθεί (βλ. Πίνακα του φάσματος δράσης).
Ξέπλυμα των οργάνων:
9.  Μετά από τον καθορισμένο χρόνο, αφαιρέστε τα όργανα από το διάλυμα και ξεπλύνετε πολύ καλά.
10. Κλείστε το δίσκο. Στο τέλος της ημέρας εργασίας ή μετά από το πολύ 4 κύκλους όταν χρησιμοποιείτε λουτρό υπερήχων, πλύνετε το δίσκο πολύ καλά και, 
στη συνέχεια, απολυμάνετέ τον με μη αλκοολούχο απολυμαντικό και ξεπλύνετέ το πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, για να απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα. 
Χρησιμοποιήστε γάντια. Τηρήστε τις συστάσεις του παρασκευαστή του δίσκου για τη συμβατότητα υλικών, τη συντήρηση και τη γενική επισκευή.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Δοκιμές που διεξήχθησαν σε βρόμικες συνθήκες)

ΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ*

2%  60’

Αποτελεσματικότητα (μικροοργανισμοί) Πρότυπο αναφοράς
Βακτηριοκτόνο (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Ζυμομυκητοκτόνο (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Μυκοβακτηριοκτόνο, συμπεριλαμβανομένης φυματιοκτόνου (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Ιοκτόνο (πολιοϊός, αδενοϊός νοροϊός, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (35°C)

2%  30’ 

Βακτηριοκτόνο (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Ζυμομυκητοκτόνο (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Μυκητοκτόνο (A. brasiliensis) EN 13624
Μυκοβακτηριοκτόνο, συμπεριλαμβανομένης φυματιοκτόνου (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Ιοκτόνο (πολιοϊός, αδενοϊός νοροϊός, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Βακτηριοκτόνο (EN 13727, EN 14561), Ζυμομυκητοκτόνο (EN 13624, EN 14562), Περιορισμένη ιοκτόνος δράση κατά HIV, HBV, HCV, Ebola, 
απλός Έρπης και όλων των ανθρώπινων και ζωικών ιών της γρίπης (DVV/RKI, prEN 16777).
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Αποθηκεύστε το προϊόν ερμητικά κλεισμένο σε μέγιστη θερμοκρασία 27°C/80°F, μακριά από το άμεσο φως σε ένα δροσερό 
και στεγνό μέρος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και των 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, δεν αντικαθιστούν με κανέναν τρόπο τις οδηγίες χρήσης. Οι χειριστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προϊόν είναι 
κατάλληλο για την ενδεδειγμένη εφαρμογή. Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά, συμπεριλαμβανομένης ζημιάς σε τρίτους, που προκύπτει από 
την αποτυχία συμμόρφωσης με τις οδηγίες ή λόγω της ακαταλληλότητας της εφαρμογής και, σε κάθε περίπτωση, εντός των ορίων τιμών των προϊόντων που 
παρέχονται. Όλα τα σοβαρά ατυχήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ιατροτεχνολογική συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή ή στην αρμόδια 
αρχή. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DA – ANVENDELSESFORMÅL: Desinfektionsmiddel og rengøringsmiddel til medicinsk udstyr.
PRODUKTBESKRIVELSE: Zeta 1 Ultra er et bredspektret, koncentreret desinfektionsmiddel til desinfektion og rengøring af almindelige og kirurgiske 
instrumenter og bor.
PAKNING: 1 l flaske. KOMPOSITION: 100 g Zeta 1 Ultra indeholder 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiamin, 15 g alkylbenzyl-dimethylammoniumchlorid, 
nonioniske overfladeaktive midler, sekvestreringsmidler, korrosionsinhibitorer, additiver, hjælpestoffer og vand til 100 g.
BRUGERVEJLEDNING: Produktet er beregnet til brug hos tandlæger eller sundhedspersonale med særlig viden om desinfektion af medicinsk udstyr. Produktet 
er beregnet til desinfektion og rengøring af almindelige og kirurgiske instrumenter og bor.
Produktet må ikke anvendes direkte på patienter.
BIVIRKNINGER: Ingen kendte bivirkninger. ADVARSEL: Må ikke indtages. Undgå direkte kontakt med produktet. I tilfælde af kontakt, skyl grundigt med vand. 
Ved indtagelse og/eller i tilfælde af kontakt, søg omgående lægehjælp fra Giftinformationen eller fra en læge. Bland ikke Zeta 1 Ultra med andre rengøringsmidler 
eller desinfektionsmidler, især ikke med produkter, der indeholder aldehyder (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal osv.), der kan forårsage dannelse af lyserødt 
eller mørkerødt bundfald. Undgå kontakt med citrater, jodider, nitrater, permanganater og peroxider. Udskift opløsningen af desinfektionsmiddel hver dag. Udskift 
straks opløsningen, hvis der er synlig kontaminering (blod, spyt eller organisk væv), og/eller hvis farven/lugten på desinfektionsopløsningen ændres, da dette 
kan forstyrre den desinficerende virkning. Ubrugte desinfektionsmidler vil forblive stabile i 7 dage, hvis de opbevares i en forseglet plastbeholder (HDPE, GPPS, 
ABS, PP og PMMA) væk fra lys og varme. Det anbefales at mærke beholdere med: opløsningstype, parti, udløbsdato for produktet og datoen for tilberedning af 
opløsningen. FORHOLDSREGLER: Desinficer, rengør og skyl den bakke, der anvendes til fortynding, inden du tilføjer Zeta 1 Ultra. Luk bakken med opløsning 
under brug. Luk beholderen efter hver brug. Zeta 1 Ultra kan forårsage skade pa instrumenter af aluminium og dele i PVC. Overhold instrumentproducentens 
anbefalinger om materialekompatibilitet, vedligeholdelse og renovering. Brug handsker, maske, sikkerhedsbriller og beskyttende tøj. Bør kun anvendes, hvor 
der er god ventilation. Undgå udledning i miljøet. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. BIVIRKNINGER: Der er ikke rapporteret 
nogen bivirkninger.
KLINISKE FORDELE: Bredspektret aldehydfri formel til desinfektion og rengøring af almindelige og kirurgiske instrumenter og bor.
BRUGERVEJLEDNING TRIN FOR TRIN
Før du starter:
1. Læs brugervejledningen og sikkerhedsinformationen.
2.  Brug handsker, maske, sikkerhedsbriller og beskyttende tøj. Bør kun anvendes, hvor der er god ventilation.
Forbered opløsningen:
3. Fyld bakken op med 980 ml vand, der har stuetemperatur (fig. 1). 
4.  Tilsæt 20 ml Zeta 1 Ultra for at få 1 liter færdigblandet opløsning (fig. 2 og 3).
5. Rør rundt i opløsningen med en plastikpind (fig. 4).
Iblødlægning af instrumenterne:
6. Placér instrumenterne i den færdigblandede opløsning, så de er helt dækket (fig. 5_a).
7. Luk bakken med opløsning (fig. 5_b).
8.  Lad instrumenterne ligge i blød i 60 minutter i et statisk bad eller i et lukket ultralydsbad ved 35 °C i 30 minutter (der må maks. udføres 4 cyklusser i 

løbet af én dag) i henhold til det handlingsspektrum, der skal opnås (re. Tabel over handlingsspektret).
Skyl instrumenterne:
9.  Efter det angivne tidsrum fjernes instrumenterne fra opløsningen og skylles grundigt.
10.  Luk bakken. Efter endt arbejdsdag eller efter maks. 4 cyklusser, når du bruger ultralydsbade, skal du vaske bakken grundigt, desinficere den med et 
desinfektionsmiddel uden alkohol og skylle den grundigt under rindende vand for at fjerne eventuelle rester. Brug handsker. Overhold bakkeproducentens 
anbefalinger om materialekompatibilitet, vedligeholdelse og renovering.
HANDLINGSSPEKTRUM (Tests udført under snavsede forhold) 

STATISK BAD*

2%  60’

Virkning (mikroorganismer) Referencestandard
Bakteriedræbende (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Gærdræbende (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mycobakteriedræbende, herunder tuberculocidal (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdræbende (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRALYDSBAD (35°C)

2%  30’ 

Bakteriedræbende (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Gærdræbende (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Svampedræbende (A. brasiliensis) EN 13624
Mycobakteriedræbende, herunder tuberculocidal (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdræbende (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1% 15’: Bakteriedræbende (EN 13727, EN 14561), Gærdræbende (EN 13624, EN 14562), Begrænset virusdræbende aktivitet mod HIV, HBV, HCV, Ebola, 
Herpes simplex og alle humane og animalske influenzavira (DVV/RKI, prEN 16777)
OPBEVARING OG STABILITET: Opbevar produktet helt tætlukket ved en maksimal temperatur på 27 °C/ 80 °F, væk fra direkte lys på et køligt og tørt sted. VIGTIG 
INFORMATION: Eventuelle oplysninger, der måtte blive givet på noget tidspunkt, herunder ved demonstrationer, erstatter på ingen måde brugervejledningen. 
Operatørerne skal sikre sig, at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse. Virksomheden påtager sig intet ansvar for skade, herunder på tredjemand, som 
følge af manglende overholdelse af instruktionerne eller på grund af forkert anvendelse og under alle omstændigheder inden for grænserne af værdien af de 
leverede produkter. Alle alvorlige ulykker i forbindelse med det medicinsk udstyr skal indberettes til producenten eller til den kompetente myndighed. KUN 
TIL PROFESSIONELT BRUG

SV – AVSEDD ANVÄNDNING: Desinfektionsmedel och rengöringsmedel för medicintekniska produkter.
PRODUKTBESKRIVNING: Zeta 1 Ultra är ett koncentrerat bredspektrum-desinfektionsmedel för desinfektion och rengöring av vanliga och kirurgiska instrument 
och borrar.
FÖRPACKNING: 1 enlitersflaska. KOMPOSITION: 100 g Zeta 1 Ultra innehåller 18 g 3-aminopropyl-dodekyl-1.3- propandiamin, 15 g alkyl-benzyl-dimetyl 
ammoniumklorid, icke-joniska ytaktiva ämnen, komplexbildare, korrosionshämmare, tillsatser, hjälpämnen och vatten till 100 g.
ANVÄNDARINSTRUKTIONER: Produkten är avsedd för användning av tandläkare eller vårdpersonal med särskild kunskap om desinfektion av medicintekniska 
produkter. Produkten är avsedd för desinficering och rengöring av vanliga och kirurgiska instrument och borrar.
Produkten ska inte användas direkt på patienten.
KONTRAINDIKATIONER: Inga kända kontraindikationer. VARNINGAR: Får inte sväljas. Undvik direktkontakt med produkten. Vid kontakt, skölj med rikligt 
med vatten. Vid förtäring och/eller vid kontakt med produkten, kontakta omedelbart giftinformationscentralen eller läkare. Blanda inte Zeta 1 Ultra med andra 
rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, i synnerhet med produkter som innehåller aldehyder (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal mfl.), vilket kan leda till 
att rosa eller mörkröda fällningar uppstår. Undvik kontakt med citrater, jodider, nitrater, permanganater och peroxider. Byt ut desinfektionslösningar varje dag. 
Byt omedelbart ut lösningar om det uppstår synlig kontamination (blod, saliv eller organisk vävnad) och/eller om desinfektionslösningens färg/lukt förändras, 
eftersom detta kan påverka desinfektionseffekten. Oanvända desinfektionslösningar förblir stabila i sju dagar om de förvaras i en sluten plastbehållare (HDPE, 
GPPS, ABS, PP och PMMA) och skyddas mot ljus och värme. Det rekommenderas att behållaren märks med: lösningens typ, sats, produktens utgångsdatum för 
produkten samt lösningens beredningsdatum.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Desinficera, rengör och skölj brickan som används vid utspädning innan du tillsätter Zeta 1 Ultra. Stäng spädningsbrickan 
under användning. Stäng behållaren efter varje användning. Zeta 1 Ultra kan skada aluminiuminstrument och delar i PVC. Observera instrumenttillverkarens 
rekommendationer om materialkompatibilitet, underhåll och rekonditionering. Använd handskar, ansiktsmask, skyddsglasögon och skyddskläder. Använd endast 
i välventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Hantera avfall i enlighet med lokala lagar och förordningar.
BIVERKNINGAR: Inga biverkningar har rapporterats.
KLINISK NYTTA: Aldehydfritt bredspektrummedel för desinficering och rengöring av vanliga och kirurgiska instrument och borrar.
STEGVIS INSTRUKTIONER
Innan du börjar:
1. Läs bruksanvisningen och säkerhetsinformationen.
2.  Använd handskar, ansiktsmask, skyddsglasögon och skyddskläder. Använd endast i välventilerade utrymmen.
Beredning av lösningen:
3. Fyll en bricka med 980 ml rumstempererat vatten (bild 1). 
4.  Tillsätt 20 ml Zeta 1 Ultra för en liter utspädd lösning (bild 2 och 3).
5. Rör om lösningen med en plaststav (bild 4).
Blötläggning av instrumenten:
6. Placera instrumenten i den utspädda lösningen så att de är helt nedsänkta (bild 5_a).
7. Stäng spädningsbrickan (bild 5_b).
8.  Blötlägg i 60 minuter i ett statiskt bad eller vid 35 °C i ett förslutet ultraljudsbad i 30 minuter (max fyra cykler samma dag) enligt det aktuella 

verkningsområdet (se Verkningsområdestabell).
Skölj instrumenten:
9.  Avlägsna instrumenten från lösningen efter den angivna tiden och skölj dem noggrant.
10.  Stäng brickan. Vid slutet av arbetsdagen eller efter högst fyra cykler med ultraljudsbad, ska brickan tvättas noggrant. Desinficera den sedan med ett 
alkoholfritt desinfektionsmedel och skölj ordentligt under rinnande vatten för att eliminera eventuella rester. Använd handskar. Observera bricktillverkarens 
rekommendationer om materialkompatibilitet, underhåll och rekonditionering.
VERKNINGSOMRÅDE (Test utförda i förorenade miljöer)

STATISKT BAD*

2%  60’

Effektivitet (mikroorganismer) Referensstandard
Baktericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Jästicid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mykobaktericid, inklusive tuberkulocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdödande (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, inclusi HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRALJUDSBAD (35°C)

2%  30’ 

Baktericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Jästicid (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicid (A. brasiliensis) EN 13624
Mykobaktericid, inklusive tuberkulocid (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virusdödande (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericid (EN 13727, EN 14561), Jästicid (EN 13624, EN 14562), Begränsad virusdödande mot HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes simplex och alla 
humana och animaliska influensavirus (DVV/RKI, prEN 16777)
LAGRING OCH STABILITET: Förvara produkten ordentligt tillsluten vid en temperatur på max 27 °C/80 °F, skyddad från direkt ljus på en sval, torr plats. VIKTIG 
INFORMATION: Ny information, oavsett när den tillhandahålls, även vid demonstrationer, ersätter inte användarinstruktionerna. Användare måste säkerställa 

att produkten är lämplig för avsedd användning. Företaget påtager sig inte något ansvar för skador, inklusive till tredje part, som följer av underlåtenhet att 
följa instruktionerna eller på grund av olämplig tillämpning och under alla omständigheter inom ramen för värdet av de levererade produkterna. Alla allvarliga 
olyckor som uppstår i samband med medicinteknisk utrustning ska anmälas till tillverkaren eller en behörig myndighet. ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

SL – PREDVIDENA UPORABA: Razkužilo in čistilo za medicinske pripomočke.
OPIS IZDELKA: Zeta 1 Ultra je koncentrirano razkužilo širokega spektra za razkuževanje in čiščenje običajnih in kirurških instrumentov ter svedrov.
PAKIRANJE: 1 l steklenica. SESTAVA: 100 g izdelka Zeta 1 Ultra vsebuje 18 g 3-aminopropil-dodecil-1.3- propandiamina, 15 g alkil-benzil-dimetil amonijevega 
klorida, anionskih površinsko aktivne snovi, stabilizatorje, antikorozijska sredstva, aditive, dodatke ter vodo do 100 g.
NAVODILA ZA UPORABO: Ta izdelek je namenjen za uporabo s strani zobozdravstvenih in zdravstvenih delavcem s specifičnim znanjem o razkuževanju 
medicinskih pripomočkov. Ta izdelek je namenjen razkuževanju in čiščenju običajnih in kirurških instrumentov ter svedrov.
Tega izdelka se ne sme uporabljati neposredno na pacientih.
KONTRAINDIKACIJE: Nobene znane kontraindikacije. OPOZORILA: Ni za uživanje. Izogibajte se neposrednemu stiku z izdelkom. V primeru stika, temeljito sperite 
z vodo. V primeru zaužitja in/ali stika, nemudoma poiščite zdravniško pomoč pri centru za zastrupitve ali zdravniku. Izdelka Zeta 1 Ultra ne mešajte z nobenim 
drugim čistilom ali razkužilom, še posebno ne z izdelki, ki vsebujejo aldehide (formaldehid, glutaraldehid, glioksal, itn.), saj lahko to povzroči nastanek rožnate 
ali temno rdeče oborine. Izogibajte se stiku s citrati, jodidi, nitrati, permanganati ali peroksidi. Razkužilne raztopine menjajte vsak dan. Raztopino nemudoma 
zamenjajte, če opazite vidno kontaminacijo (kri, slina ali organsko tkivo) in/ali, če se barva/vonj razkužilne raztopine spremenita, saj lahko to vpliva na njeno 
razkužilno delovanje. Neporabljena razkužilna raztopina ostane stabilna 7 dni, če jo hranite v zaprti plastični embalaži (HDPE, GPPS, ABS, PP in PMMA), stran 
od svetlobe in vročine. Priporočljivo je, da embalaže označite z: vrsto raztopine, serijo, datumom izteka uporabnosti izdelka ter datumom priprave raztopine. 
VARNOSTNI UKREPI: Razkužite, očistite in sperite pladenj za razredčevanje, preden dodate izdelek Zeta 1 Ultra. Med uporabo zaprite pladenj za razredčevanje. 
Po vsaki uporabi zaprite embalažo. Izdelek Zeta 1 Ultra lahko poškoduje aluminijaste instrumente in komponente iz PVC. Upoštevajte priporočila proizvajalca 
instrumenta o skladnosti, vzdrževanju in obnovi materiala. Nosite rokavice, masko, varnostna očala in zaščitna oblačila. Uporabljajte le v dobro prezračevanih 
območjih. Izogibajte se spuščanju v okolje. Odstranite v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. NEZAŽELENI UČINKI: Ni bilo poročila o neželenih učinkih.
KLINIČNA KORIST: Formula širokega spektra brez aldehidov za razkuževanje in čiščenje običajnih in kirurških instrumentov ter svedrov.
POSTOPNA NAVODILA
Pred začetkom:
1. Preberite navodila za uporabo in varnostne informacije.
2.  Nosite rokavice, masko, varnostna očala in zaščitna oblačila. Uporabljajte le v dobro prezračevanih območjih.
Priprava raztopine:
3. Napolnite pladenj z 980 ml vode, ki ima temperaturo okolja (sl. 1). 
4.  Dodajte 20 ml izdelka Zeta 1 Ultra, da dobite 1 liter razredčene raztopine (sl. 2 in 3).
5. Premešajte raztopino s plastično palico (sl. 4).
Namakanje instrumentov:
6. Položite instrumente v razredčeno raztopino in poskrbite, da so popolnoma potopljeni (sl. 5_a).
7. Zaprite pladenj za razredčevanje (sl. 5_b).
8.  Pustite, da se namaka 60 minut v statični kopeli ali 30 minut v zaprti ultrazvočni kopeli na 35°C (največ 4 cikle, ki se izvedejo na isti dan) glede na 

spekter delovanja, ki naj bi bil dosežen (skladno z Razpredelnico spektra delovanja).
Sperite instrumente:
9.  Po določenem času odstranite instrumente iz raztopine in jih temeljito sperite.
10. Zaprite pladenj. Ob koncu delovnega dne ali po največ 4 ciklih uporabe ultrazvočne kopeli, pladenj temeljito operite in ga nato razkužite z nealkoholnim 
razkužilom ter ga dobro sperite pod tekočo vodo, da odstranite kakršne koli ostanke. Uporabljajte rokavice. Upoštevajte priporočila proizvajalca pladnja o 
skladnosti, vzdrževanju in obnovi materiala.
SPEKTER DELOVANJA (Testi izvedeni v umazanih pogojih)

STATIČNA KOPEL*

2%  60’

Učinkovitost (mikroorganizmi) Referenčni standard
Baktericidna (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Proti kvasovkam (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Mikobaktericidna, vključno s tuberkulocidnim (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidno (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

ULTRAZVOČNA KOPEL (35°C)

2%  30’ 

Baktericidna (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Proti kvasovkam (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Fungicidna (A. brasiliensis) EN 13624
Mikobaktericidna, vključno s tuberkulocidnim (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Virucidno (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Baktericidna (EN 13727, EN 14561), Proti kvasovkam (EN 13624, EN 14562), Omejen virucidni proti HIV, HBV, HCV, Ebole, Herpes simplex in vsemi 
človeškimi in živalskimi virusi influence (DVV/RKI, prEN 16777).
SHRANJEVANJE IN STABILNOST: Izdelek hranite tesno zaprtega na najvišji temperaturi 27°C/80°F, stran od neposredne sončne svetlobe na hladnem in suhem 
mestu. POMEMBNE INFORMACIJE: Kakršne koli informacije, ki so podane kadar koli, tudi med prikazom, na noben način ne nadomeščajo navodil za uporabo. 
Izvajalci morajo poskrbeti za preverjanje, da bi zagotovili, da je izdelek ustrezen za predvideno uporabo. Podjetje ne more prevzeti nobene odgovornosti za škodo, 
vključno s škodo tretjim strankam, ki je posledica neupoštevanja navodil, ali škodo, ki nastane zaradi neustrezne uporabe in, v vsakem primeru, znotraj meja 
vrednosti zagotovljenega izdelka. Vse resne nesreče, ki se pripetijo v povezavi z medicinskim pripomočkom, je potrebno prijaviti proizvajalcu ali pristojnemu 
organu. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

RU - ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Дезинфицирующее и очищающее средство для изделий медицинского назначения.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Zeta  1 Ultra является концентрированным дезинфицирующим средством широкого спектра действия для дезинфекции и 
очистки обычных и хирургических инструментов и боров.
УПАКОВКА: Бутылка 1 л. СОСТАВ: В 100 г Zeta  1 Ultra содержится 18  г 3-аминопропил-додецил-1,3-пропандиамина, 15  г алкил-бензил-диметил 
аммония хлорида, неионогенные поверхностноактивные вещества, секвестранты, ингибиторы коррозии, добавки, вспомогательные вещества и 
вода для доведения до 100 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Продукт предназначен для использования стоматологами и медицинским персоналом, обладающим 
специальными знаниями о в области дезинфекции медицинских изделий. Продукт предназначен для дезинфекции и очистки обычных и 
хирургических инструментов и боров.
Продукт не используется непосредственно на пациентах.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Информации об известных противопоказаниях нет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не проглатывать. Не допускать прямого контакта с 
продуктом. В случае контакта тщательно промыть водой. При проглатывании и/или в случае контакта незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью в токсикологический центр или к врачу. Не смешивать Zeta 1 Ultra с другими чистящими или дезинфицирующими веществам, в частности 
с продуктами, содержащими альдегиды (формальдегид, глутаральдегид, глиоксаль и пр.), которые могут привести к образованию розоватого 
или темно-красного осадка. Не допускать контакта с цитратами, йодидами, нитратами, перманганатами и пероксидами. Ежедневно менять 
дезинфицирующий раствор. Немедленно заменить раствор при наличии видимых загрязнений (кровь, слюна или органические ткани) и/или при 
изменении цвета/запаха дезинфицирующего раствора, поскольку это может препятствовать его дезинфицирующему действию. Неиспользованные 
дезинфицирующие растворы сохраняют стабильность в течение 7 дней при хранении в плотно закрытом пластиковом контейнере (из ПЭВП, 
полистирола, АБС, ПП и ПММА) вдали от воздействия света и тепла. Рекомендуется маркировать контейнеры, указав тип раствора, серию, срок 
годности продукта и дату приготовления раствора. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Дезинфицировать, очистить и промыть лотки, используемые 
для разведения, перед добавлением Zeta 1 Ultra. Закрывать лоток с раствором во время использования. Закрывать контейнер после каждого 
использования. Zeta 1 Ultra может повредить алюминиевые инструменты и компоненты из ПВХ. Соблюдать рекомендации изготовителя инструмента 
по совместимости материалов, обслуживанию и восстановлению свойств. Пользоваться перчатками, маской, защитными очками и защитной 
одеждой. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: О побочных эффектах не сообщалось.
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА: Не содержащий альдегидов состав широкого спектра действия для дезинфекции и очистки обычных и хирургических 
инструментов и боров.
ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
До начала использования:
1. Ознакомиться с инструкциями и информацией по безопасности.
2.  Пользоваться перчатками, маской, защитными очками и защитной одеждой. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
Подготовка раствора:
3. Заполнить лоток емкостью 980 мл водой комнатной температуры (рис. 1). 
4.  Добавить 20 мл Zeta 1 Ultra, чтобы получить 1 литр разведенного раствора (рис. 2 и 3).
5. Перемешать раствор пластиковой палочкой (рис. 4).
Замачивание инструментов:
6. Поместить инструменты в разведенный раствор, так чтобы они были полностью погружены (рис. 5_a).
7. Закрыть лоток с раствором (рис. 5_b).
8.  Оставить замачиваться в течение 60 минут в обычной ванне или в закрытой ультразвуковой ванне при 35°C в течение 30 минут (в один и 

тот же день проводить не более 4 циклов) в зависимости от желаемого спектра действия (см. таблицу спектра действия).
Промывка инструментов:
9.  По истечении заданного времени достать инструменты из раствора и тщательно промыть.
10. Закрыть лоток. В конце рабочего дня или после максимум 4 циклов в случае использования ультразвуковой ванны, тщательно промыть лоток, 
затем дезинфицировать его не содержащим спирта средством и тщательно сполоснуть под проточной водой, чтобы удалить все остатки. Пользоваться 
перчатками. Соблюдать рекомендации изготовителя лотка по совместимости материалов, обслуживанию и восстановлению свойств.
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ (Испытания, проведенные в условиях имитации органического загрязнения)

СТАТИЧЕСКАЯ ВАННА*

2%  60’

Эффективность (микроорганизмы) Справочный стандарт
Бактерицидная (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Противодрожжевая (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Микобактерицидная, включая туберкулоцидную (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Вироцидная (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, ВИЧ, гепатит В, гепатит С) EN 14476

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА (35°C)

2%  30’ 

Бактерицидная (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Противодрожжевая (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Фунгицидная (A. brasiliensis) EN 13624
Микобактерицидная, включая туберкулоцидную (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Вироцидная (Полиовирус, Аденовирус, Норовирус, ВИЧ, гепатит В, гепатит С) EN 14476

*1%  15’: Бактерицидная (EN 13727, EN 14561), противодрожжевая  (EN 13624, EN 14562), ограниченная  вироцидная против ВИЧ, гепатита В, 
гепатита С, Эболы, простого герпеса и всех штаммов вирусов гриппа человека и животных (DVV/RKI, prEN 16777)
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ: Хранить продукт в плотно закрытом контейнере при температуре не более 27°С/80°F вдали от воздействия света в 
прохладном сухом месте. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Любая информация, предоставляемая в любой момент времени, в том числе при демонстрации, 
не заменяет инструкции по использованию. Пользователи должны убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Компания не 
берет на себя ответственности за ущерб, в том числе причиненный третьим сторонам, связанный с несоблюдением инструкций или непригодностью 
для предполагаемого применения, и, в любом случае, не превышающий стоимости поставленных продуктов. Обо всех серьезных случаях, 
возникающих в связи с медицинским изделием, следует сообщать изготовителю или в компетентные органы. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PL - PRZEZNACZENIE: Środek dezynfekujący i detergent do urządzeń medycznych.
OPIS PRODUKTU: Zeta 1 Ultra to stężony środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych 
zwykłych, chirurgicznych i wierteł.
OPAKOWANIE: Butelka o pojemności 1 l. KŁAD: 100 g Zeta 1 Ultra zawiera: 18 g 3-aminopropylo-dodecylo-1,3-propanodiaminy, 15 g chlorku 
alkilobenzylodimetyloamonowego, niejonowe substancje powierzchniowo-czynne, substancje chelatujące, czynniki hamujące korozję, dodatki, substancje 
pomocnicze i wodę do 100 g.
WSKAZANIA DO UŻYTKU: Produkt jest przeznaczony do użycia przez pracowników z branży dentystycznej lub służby zdrowia posiadających kompetencje 
związane z dezynfekcją urządzeń medycznych. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji i oczyszczania narzędzi zwykłych, chirurgicznych i wierteł. Produkt nie 
jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.
PRZECIWWSKAZANIA: Brak znanych przeciwwskazań. OSTRZEŻENIA: Nie połykać. Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. W przypadku kontaktu 
należy dokładnie przemyć wodą. W przypadku połknięcia lub/i kontaktu należy niezwłocznie skorzystać z pomocy ośrodkiem zatruć lub lekarza. Nie mieszać 
Zeta 1 Ultra z innymi detergentami ani środkami dezynfekującymi, zwłaszcza z produktami zawierającymi aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd, glioksal itp.), 
ponieważ doprowadzi to do powstania osadów o różowym lub bordowym kolorze. Unikać kontaktu z cytrynianami, jodkami, azotanami, nadmanganianami, 
nadtlenkami. Zaleca się codzienną wymianę roztworu dezynfekującego. W przypadku widocznego zanieczyszczenia (krew, ślina lub tkanki organiczne) i/lub 
zmiany koloru czy zapachu
roztworu dezynfekującego należy natychmiast wymienić roztwór, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na jego działanie dezynfekujące. Niewykorzystany 
roztwór dezynfekujący przechowywany w zamkniętym plastikowym pojemniku (HDPE, GPPS, ABS, PP i PMMA) bez dostępu światła i z dala od źródeł ciepła 
jest stabilny przez 7 dni. Zaleca się umieszczenie na pojemniku z rozcieńczonym roztworem następujących informacji: identyfikator roztworu, partia, data 
ważności produktu i data przygotowania roztworu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed wlaniem środka Zeta 1 Ultra zdezynfekować, oczyścić i osuszyć pojemnik 

do rozcieńczania. Podczas używania zamykać pojemnik do rozcieńczania roztworu. Po każdym użyciu zamykać pojemnik. Środek Zeta 1 Ultra może uszkodzić 
narzędzia wykonane z aluminium oraz komponenty wykonane z PVC. Przestrzegać ostrzeżeń dotyczących zgodności materiału, konserwacji i odnawiania 
narzędzi podanych przez ich producenta. Zakładać rękawiczki, maskę, okulary i ubranie robocze. Należy pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Nie zanieczyszczać środowiska i utylizować produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. SKUTKI UBOCZNE: Nie stwierdzono skutków ubocznych.
KORZYŚCI KLINICZNE: Bez zawartości aldehydów, o szerokim spektrum działania, przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych zwykłych, 
chirurgicznych i wierteł.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Czynności wstępne:
1. Przeczytać instrukcje stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa.
2. Zakładać rękawiczki, maskę, okulary i ubranie robocze. Należy pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przygotowanie roztworu:
3. Napełnić pojemnik do przygotowywania roztworu 980 ml wody o temperaturze pokojowej (Rys. 1). 
4. Wlać 20 ml Zeta 1 Ultra w celu uzyskania 1 litra rozcieńczonego roztworu (Rys. 2 i 3).
5. Wymieszać roztwór za pomocą plastikowego pręcika (Rys. 4).
Zanurzanie narzędzi:
6. Zanurzyć całkowicie narzędzia w rozcieńczonym roztworze (Rys. 5_a).
7. Zamknąć pojemnik do przygotowywania roztworu (Rys. 5_b).
8.  Pozostawić na 60 minut w przypadku kąpieli statycznej lub na 30 minut w przypadku kąpieli ultradźwiękowej zamkniętej w temperaturze 

35°C (maksymalnie 4 cykle, które należy wykonać w ciągu tego samego dnia) zgodnie ze spektrum działania, jakie ma zostać uzyskane (patrz tabela „Spektrum 
działania”).

Suszenie narzędzi:
9. Po zakończeniu kąpieli wyjąć narzędzia z rozcieńczonego roztworu i dokładnie opłukać.
10.  Zamknąć pojemnik. Po zakończeniu dnia roboczego lub maksymalnie po 4 cyklach w przypadku kąpieli ultradźwiękowej zaleca się dokładne umycie 
pojemnika, jego zdezynfekowanie za pomocą środków dezynfekujących niezawierających alkoholu, a następnie dokładne opłukanie pod bieżącą wodą, aby 
usunąć pozostałości roztworu. Zaleca się używanie rękawiczek. Przestrzegać ostrzeżeń dotyczących zgodności materiału, konserwacji i odnawiania narzędzi 
podanych przez producenta pojemnika.
SPEKTRUM DZIAŁANIA (Testy wykonane w warunkach brudnych)

KĄPIEL STATYCZNA*

2%  60’

Skuteczność (mikroorganizmy) Norma odniesienia
Bakteriobójcze (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Drożdżobójcze (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Prątkobójcze, w tym bójcze wobec prątków gruźlicy (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Wirusobójcze (Wirus polio, Adenowirusy, Norowirusy, HIV, HBV, HCV) EN 14476

KĄPIEL ULTRADŹWIĘKOWA (35°C)

2%  30’ 

Bakteriobójcze (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) EN 13727, EN 14561
Drożdżobójcze (C.albicans) EN 13624, EN 14562
Grzybobójcze (A. brasiliensis) EN 13624
Prątkobójcze, w tym bójcze wobec prątków gruźlicy (M. terrae, M. avium) EN 14348, EN 14563
Wirusobójcze (Wirus polio, Adenowirusy, Norowirusy, HIV, HBV, HCV) EN 14476

*1%  15’: Bakteriobójcze (EN 13727, EN 14561), Drożdżobójcze (EN 13624, EN 14562), Ograniczone wirusobójcze przeciwko HIV, HBV, HCV, Ebola, Herpes 
simplex i wszystkie wirusy grypy, ludzkie i zwierzęce (DVV/RKI, prEN 16777)
PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ: Produkt należy przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze maksymalnej do 27°C/80°F, z dala od bezpośredniego 
światła i w miejscu chłodnym oraz suchym. WAŻNE UWAGI: Wszelkie informacje przekazane w jakikolwiek sposób, w tym podczas pokazów, nie zastępują 
instrukcji użytkowania. Operator jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody, także poniesione przez osoby trzecie, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji lub nieprzydatności do zastosowania, a w żadnym 
przypadku nie przekracza ona wartości dostarczonych produktów. Wszelkie poważne wypadki, do których dochodzi z udziałem wyrobu medycznego, należy 
zgłaszać producentowi i właściwemu organowi. TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

CS – ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Dezinfekční a čisticí přípravek pro zdravotnické prostředky.
POPIS VÝROBKU: Zeta 1 Ultra je širokospektrální koncentrovaný dezinfekční přípravek určený k dezinfekci a čištění běžných a chirurgických nástrojů a fréz.
BALENÍ: 1l láhev. SLOŽENÍ: 100 g přípravku Zeta 1 Ultra obsahuje 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiaminu, 15 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu, 
neiontové povrchově aktivní látky, sekvestranty, inhibitory koroze, přísady, pomocné látky a vodu do 100 g.
NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek je určen k použití zubními nebo zdravotnickými pracovníky se specifickými znalostmi dezinfekce zdravotnických prostředků. 
Přípravek je určen k dezinfekci a čištění běžných a chirurgických nástrojů a fréz. Přípravek není určen k přímému použití na pacientech.
KONTRAINDIKACE: Nejsou známé žádné kontraindikace. VAROVÁNÍ: Přípravek nepolykejte. Zabraňte přímému kontaktu s přípravkem. V případě zasažení 
důkladně opláchněte vodou. Po požití a/nebo v případě zasažení okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v toxikologickém informačním středisku nebo u lékaře. 
Přípravek Zeta 1 Ultra nemíchejte s jinými čisticími nebo dezinfekčními přípravky, zejména s přípravky obsahujícími aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal 
atd.), které mohou zapříčinit tvorbu růžových nebo tmavě červených sraženin. Zabraňte kontaktu s citráty, jodidy, dusičnany, manganistany a peroxidy. Dezinfekční 
roztoky vyměňujte každý den. Pokud dojde k viditelné kontaminaci (krev, sliny nebo organická tkáň) a/nebo pokud se změní barva/zápach dezinfekčního roztoku, 
vyměňte roztoky okamžitě, neboť by mohlo dojít k narušení jejich dezinfekčního účinku. Nepoužité dezinfekční roztoky zůstanou stabilní po dobu 7 dnů, pokud 
jsou skladovány v uzavřené plastové nádobě (HDPE, GPPS, ABS, PP a PMMA) mimo působení světla a tepla. Doporučujeme nádoby označit štítkem s uvedením: 
typu roztoku, šarže, data exspirace přípravku a data přípravy roztoku. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Před přidáním přípravku Zeta 1 Ultra vydezinfikujte, vyčistěte 
a opláchněte vanu používanou pro ředění. Během použití vanu pro ředění uzavřete. Po každém použití uzavřete nádobu. Přípravek Zeta 1 Ultra může poškodit 
hliníkové nástroje a díly z PVC. Dodržujte upozornění týkající se kompatibility materiálu, údržby a regenerace výrobce nástrojů. Používejte rukavice, masku, 
bezpečnostní brýle a ochranný oděv. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uniku do životního prostředí a likvidujte v souladu s místními právními 
předpisy a nařízeními. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.
KLINICKÝ PROSPĚCH: Širokospektrální receptura pro dezinfekci a čištění běžných a chirurgických nástrojů a fréz, která neobsahuje aldehyd.
POSTUP KROK ZA KROKEM
Před zahájením:
1. Přečtěte si návod k použití a bezpečnostní pokyny.
2.  Používejte rukavice, masku, bezpečnostní brýle a ochranný oděv. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Příprava roztoku:
3. Naplňte vanu 980 ml vody o teplotě okolí (obr. 1). 
4.  Přidejte 20 ml přípravku Zeta 1 Ultra, abyste získali 1 litr zředěného roztoku (obr. 2 a 3).
5. Roztok zamíchejte plastovou tyčinkou (obr. 4).
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